


 Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №347: 

          Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

  Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №348: 

          Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №421: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/75 см., при 

изисквани 75/90 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №422: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 112/150 см.,  при 

изисквани 100/150 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №423: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 150/193 см.,  при 



изисквани 150/170 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №425: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/75 см., при 

изисквани 75/90 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни и 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

           III.2. Участникът „БИКОМЕД” ООД, гр. София-1330, ж.к. «Красна поляна», ул. «Румяна», 

бл.24, вх.Г, ап.85, с оферта с вх. №2/14.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от 

обособена позиция №I: ном. №№ 242, 261, 262, 452, 453, 454, 455, 456 и 457. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №242: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираната от участника 

желатинова пудра трудно се отваря и се нарушава стерилността на изделието. Тези 

обстоятелства са констатирани при разопаковане и тестване на предоставената от участника 

мостра на оферираното изделие; 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №261: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №262: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №452: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №453: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №454: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №455: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №456: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 



да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №457: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

III.3. Участникът „АЛЕГРА МЕДИКА” ООД, гр. София 1404, комплекс Бокар 21, ет.1, с 

оферта с  вх. № 3/14.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция 

№I: ном. №№ 326 и 327. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №№326 и 327: 

 За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена 

позиция №I: №№ 326 и 327, със съответните посочени и вписани от участника в 

Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски наименования 

и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията  - мостри, 

придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък 

на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, 

участникът не е доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити 

процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 

2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

III.4. Участникът „Софинформпродукт-Грозданов» ЕООД, гр. София 1407 ,бул. „Черни 

връх”  №38, с оферта с вх. №4/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от 

обособена позиция №I: ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457 . 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №452: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №453: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №454: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №455: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №456: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 

да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №457: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника игли много лесно се 

изкривяват, впоследствие се чупят още при първа употреба и върховете им са тъпи (не могат 



да преминат през кожата). Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

III.5. Участникът „АРТ ТРАНС МЕДИКА» ООД, гр. София , ул. «Шандор Петьофи» №47, с 

оферта с вх. №6/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция 

№I: ном. №№406, 408 и 409. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №406: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №408: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне и рентгеновите нишки се изнизват. Тези обстоятелства  

са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №409: 

           Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

III.6. Участникът „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ» ЕООД, гр. Варна, ул. «Иван  Богоров» №12, с оферта 

с вх. №7/15.08.2014 г.,отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция №I: 

ном. №№262 и 263. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №262: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 



обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №263: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

III.7. Участникът „ЕКОМЕТ-90» ЕООД, гр. София, ж.к. «Овча Купел», ул. «Крушовски 

връх» №40, с оферта с  вх. №8/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от 

съответните обособени позиции: обособена позиция №I: ном. №№205, 364, 371, 406, 408, 

409, 411, 469, 470, 472 и 473 и  обособена позиция №II, ном. №№73 и 75: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №205: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на изделията не позволява 

стерилно отваряне. Това обстоятелство е  констатирано при тестване на предоставените от 

участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №364: 

            За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура 

№364, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5. от 

решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод 

на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по 

смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е 

установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство.  

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №371: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 



поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №406: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №408: 

           Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне и рентгеновите нишки се изнизват. Тези обстоятелства  

са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №409: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №411: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника марлени 

ленти се разделя при намокряне. Това обстоятелство е констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №469: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

изделия, не позволява стерилно отваряне и буталото на спринцовките не се плъзга 



плавно. Тези обстоятелства са констатирани при тестване на предоставените от участника 

мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №470: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, 

което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество. Това обстоятелство е 

констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №472: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, 

което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество и оферираните 

спринцовки не са съвместими с перфузори Браун. Тези обстоятелства са констатирани при 

тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №473: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираното от участника 

изделие, не позволява стерилно отваряне. Това обстоятелство е констатирано при тестване 

на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №73: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. . Оферираното от участника изделие, не се 

отваря стерилно; не се знае дали е стерилно; няма никакво описание върху опаковката на 

изделието (няма посочени: производител, срок на годност, стерилност ... и т.н.). Тези 

обстоятелства са видни от предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №75: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие, не се 



отваря стерилно; не се знае дали е стерилно; няма никакво описание върху опаковката на 

изделието (няма посочени: производител, срок на годност, стерилност ... и т.н.). Тези 

обстоятелства са видни от предоставената от участника мостра на изделието. 

III.8. Участникът „СЕРВИЗМЕД” ООД, гр. София, ул. „Добротич” № 329А, с оферта с  

вх.№ 12/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция №I: 

ном. №№420, 424 и 437: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №№420, 424 и 437: 

            1. За оферираното медицинско изделие по ном. № 437 от обособена позиция №I, 

със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – 

Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е 

представил изисканите от Комисията - мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от 

решението за откриване на процедурата - Списък на предоставените от участника мостри 

на медицинските изделия, тъй като това изделие, участникът не е доставял в болницата по 

договори сключени след провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 

/една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

  2. За оферираните медицински изделия по ном. №№ 420 и 424 от обособена 

позиция №I, участникът не е представил изискания от Комисията документ – оригинал или 

оригинал на легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на 

оригинала на легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираните 

медицински изделия, отговарят на изискванията на стандарт EN 13795 или еквивалентно. 

III.9. Участникът  ЕТ „МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА”, гр. София, ул. „Коста Лулчев” №16, бл.244, 

ап.47, с оферта с вх. №13/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I: ном. №№261, 268 и 293 и  обособена позиция 

№II, ном. №44: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №261: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №268: 



Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи; 

развръзват се лесно; имат памет на опаковката, което затруднява работата и не отговарят на 

условията за атравматичност, т.е. нараняват тъканите. Тези обстоятелства  са констатирани 

при тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №293: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника монофиламентни 

нерезорбируеми конци не са PTFE, съгласно изискванията на техническата спецификация 

на Възложителя. Това обстоятелство е видно от предоставените от участника: каталог и 

мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №44: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. При продължителна употреба /над 4 ч./, гъбата 

съдържаща се в оферирания от участника филтър се овлажнява и тече. Тези обстоятелства са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

III.10. Участникът  „МЕДИМАГ-МС” ООД, гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади” 

№114, сграда Евроцентър, ет.3, с оферта с вх. №16/15.08.2014 г., отстранявам за обособена 

позиция №II, ном. №26: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №26: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Предоставената от участника мостра на 

оферираното медицинско изделие не позволява съчленяване с наличния мониторен 

интерфейс. Това обстоятелство е констатирано при тестване на предоставената от участн 

III.11. Участникът  „Медицинска Техника Инженеринг” ООД, гр. София 1750, ж.к. 

„Младост” № 1, бл.28 Б, ул.”Димитър Моллов”, с оферта с  вх. №19/15.08.2014 г., отстранявам 

за следните номенклатури от съответните обособени позиции: обособена позиция №I 

ном.№№243, 346, 350, 351, 352, 354, 371, 372, 375, 377, 384, 410, 419, 420, 421, 422, 423, 



424, 425, 426, 427, 428, 430, 431, 432, 433, 439, 442, 448 и 451, и обособена позиция №II, 

ном. №№19, 21, 59 и 75: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I ном.№№243, 419, 420, 

421, 422, 423, 426, 427, 428, 431, 442, и обособена позиция №II, ном. №№19, 21 и 59: 

          За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I ном.№№243, 419, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 

428, 431, 442, и обособена позиция №II, ном. №№19, 21 и 59, със съответните посочени и 

вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец- А, производители, 

търговски наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от 

Комисията - мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на 

процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, 

тъй като тези изделия, участникът не е доставял в болницата по договори сключени след 

провеждане на открити процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез 

публични покани през 2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №346: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №350: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №351: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 



пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №352: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №354: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №371: 

 Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №372: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №375: 



 Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №377: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника превръзки се отварят 

трудно и не залепват добре върху кожата, от което се нарушава стерилността на превръзката. 

Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №384: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника фолио не залепва 

добре върху кожата на пациента и при по-дълги операции се разлепва изцяло, което води до 

нарушаване на стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №410: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника щилчета 

се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №424: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 50/75 см.,  при 

изисквани 45/75 см./ и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 



представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №425: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №430: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговаря размера на лепящия кръг - 7 см.,  

при изисквани 10 см. и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №432: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите - 50/60 см.,  при 

изисквани 55/55 см.  и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №433: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите -75/90 см., при 

изисквани 60/75 см.  и трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №439: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Горният слой на оферирания от участника чувал 

за маса пропуска, лесно се разлепва  и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №448: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сак за маса пропуска, 

разлепва  се уплътнението около работното поле и трудно се отваря опаковката на изделието. 

Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника 

мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №451: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника фолио не залепва 

добре върху кожата на пациента и при по-дълги операции се разлепва изцяло, което води до 

нарушаване на стерилността. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №75: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие не издържа 

на налягане от 4 bar и при продължителна употреба тече. Тези обстоятелства са констатирани 

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

III.12. Участникът  „ПРОХЕЛТ” ЕООД, гр. София, бул. «Прага» №40, с оферта с вх. 

№20/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция №I 

ном.№№348, 349, 350, 351, 352, 384, 416, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 430, 432, 433, 

435 и 438: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №348: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №349: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №350: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №351: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №352: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 



пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №384: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника фолио не залепва 

добре върху кожата на пациента и при по-дълги операции се разлепва изцяло, което води до 

нарушаване на стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №416: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сет пропуска, разлепва 

се уплътнението около работното поле, не отговаря на размерите, зададени в 

спецификацията  и трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства  са видни от 

представения от участника каталог и  констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №422: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 90/150 см.,  при 

изисквани 100/150 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №423: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 150/175 см.,  при 

изисквани 150/170 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №424: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/75 см.,  при 

изисквани 45/75 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №425: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 75/100 см.,  при 

изисквани 75/90 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №426: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №427: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 150/240 см.,  при 

изисквани 150/250 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №428: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 175/300 см.,  при 

изисквани 170/300 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №430: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №432: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите 50/60 см.,  при 

изисквани 55/55 см. и трудно се отварят опаковките.  Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №433: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле и трудно се отварят опаковките.  Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №435: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 



разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите - 240/330 см.,  

при изисквани 210/300 см. и за овалните отвори – 7/10 см., при изисквани 6/9 см.; трудно се 

отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №438: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чували  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите – външен размер 

79/145 см.,  при изисквани 80/145 см. и за адсорбиращата вътрешна част – 65/85 см., при 

изисквани 65/75 см.; трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни от 

представения от участника каталог и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

III.13. Участникът  „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София-1700, бул. «Симеоновско шосе» 

№93Б, вх.Б, ет.3, с оферта с вх. №21/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от 

обособена позиция №I ном.№№261 и 268: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №261: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №268: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи; 

развръзват се лесно; имат памет на опаковката, което затруднява работата и не отговарят на 

условията за атравматичност, т.е. нараняват тъканите. Тези обстоятелства  са констатирани 

при тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

III.14. Участникът  „МЕДИЛОН” ЕООД, гр. София – 1404, ж.к. «Гоце Делчев», бл. 52Е, 

вх.В, ап.43, с оферта с вх. №22/15.08.2014 г., отстранявам за обособена позиция №II, ном. 

№33: 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №33: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт не може да 

фиксира устойчиво тръбата.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

III.15. Участникът  „ГЮС” ООД, гр. София, 1680, ж.к. «Красно село», бл.12, ет.1, ап.3, с 

оферта с вх. № 23/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от обособена позиция 

№II: ном. №№56 и 57: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №56: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт е с ниски 

експлоатационни качества.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №57: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт е с ниски 

експлоатационни качества.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

III.16. Участникът  „ДИАМЕД” ООД, гр. София  1113, ул. «Жолио Кюри» №48, с оферта с 

вх. №24/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните обособени 

позиции: обособена позиция №I ном.№471 и обособена позиция №II, ном. №№26, 27, 81 

и 94: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №471: 

Участникът е оферирал по единица №471.1. от ном. №471 от обособена позиция №I 

медицинско изделие, което не отговаря на минималните задължителни технически 

изисквания, посочени в Техническата спецификация от документацията за участие в 

процедурата. Оферираният от участника продукт по единица №471.1. от ном. №471 от 

обособена позиция №I, не е перфузорна спринцовка (с луер-лок) и не може да се скачи с 

удължителя.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №26: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт не позволява 

съчленяване с наличния мониторен интерфейс.  Това обстоятелство е видно и констатирано 

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №27: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт не позволява 

съчленяване с наличния мониторен интерфейс.  Това обстоятелство е видно и констатирано 

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №81: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника трипътно кранче не 

издържа на налягане от 4 bar; не е устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти – 

пука се при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при 

тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №94: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.Оферираният от участника продукт представлява 

сет за инвазивно измерване на налягането, което не отговаря на зададената от Възложителя 

спецификация. Това обстоятелство е видно от предоставената от участника мостра на 

изделието. 

              III.17. Участникът  «СОЛОМЕД” ООД, с. Лакатник 2272, общ. Своге, ул. «Христо Ботев» 

№44, с оферта с  вх. №25/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№130, 131, 152, 178, 182, 243, 250, 

261, 262, 263, 269, 294, 296, 337, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 362, 363, 419, 

421, 422, 429, 430, 432, 438, 439, 448 и 476  и обособена поз. №II, ном. №№ 1, 2, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 58, 72 и 97: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №130: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези, не са 

импрегнирани с хепарин, което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  

Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкция за употреба и 

мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №131: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. . Оферираните от участника съдови протези са с 

диаметър - 26, 28, 30, 32, 34 и 38 мм., при изисквани в спецификацията - 26, 28, 30, 32, 34 и 36 

мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е 

видно от представения от участника  каталог на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №152: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

диаметър – от 6 до 8 мм. и дължина 50 см., при изисквани в спецификацията: диаметър – от 6 

до 10 мм. и дължина 40 см., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  

Тези обстоятелства са видни от представения от участника  каталог на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №178: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

дължина 50 см., при изисквани в спецификацията - 40 см., което не отговаря на зададената от 

Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представените от участника: 

каталог и мостра на изделието. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №№182, 250, 269, 

294, 296, 337, 362, 363 и 476  и обособена поз. №II, ном. №№ 1, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 58, 72 и 97: 

          1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в 

представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. 

№№16 и 18 от обособена позиция №II, но за тези номенклатури от позиция №II, не е 



попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 към  Оферта Образец – А. Видно от 

представената декларация е че, „СОЛОМЕД” ООД не участва за ном. №№16 и 18 от 

обособена позиция №II. 

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: ном. №№182, 362 и 363  от обособена позиция №I и ном. №№17, 19, 

20, 21, 22, 24, 44, 45, 52, 53, 58 и 97 от обособена позиция №II, участникът не е представил 

изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението за откриване на процедурата 

-  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал 

нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран превод на български език 

или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод; 

3. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и 

номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№250 и 476 и обособена 

позиция №II, ном. №№47 и 72 - участникът не е представил изисканите от Комисията 

документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на процедурата -  Инструкция  за 

употреба на предлаганото медицинско изделие на български език. Участникът следва да 

представи макет на опаковката на медицинските изделия с графично изображение на „СЕ” 

маркировка– на хартиен носител за изделията, за които инструкция за употреба не се 

изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ; 

4. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№№269, 294, 296 и 337,  и обособена 

позиция №II, ном. №№1, 2, 15, 19, 21, 22, 23, 24 и 58, със съответните посочени и вписани 

от участника в Приложение №1 към офертата му – Образец - А, производители, търговски 

наименования и каталожни номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - 

мостри, придружени с документ по т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  

Списък на предоставените от участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези 

изделия, не са доставяни в болницата по договори сключени след провеждане на открити 

процедури през 2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 

2012 г., 2013 г. и 2014 г. 

         5. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и 

номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. № 476 и обособена позиция 

№II, ном. №№50, 58 и 97, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение 

№1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни 

номера, участникът не е представил изисканите от Комисията - документи по т. 9.6.2.10. от 

решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от 

участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на 

български език. 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №243: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие не отговаря 

на изискванията на техническата спецификация на Възложителя – продуктът е ронещ се и 

непластичен, което затруднява работата. Тези обстоятелства са видни и констатирани при 

тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №261: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №262: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №263: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника конци са късливи, 

развръзват се лесно и имат памет на опаковката, което затруднява работата. Тези 

обстоятелства  са констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №346: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 



запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №347: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №348: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №349: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №350: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №351: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №352: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №353: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №354: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №419: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери и 



трудно се отваря опаковката.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №421: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите и трудно се 

отваря опаковката.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №422: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на размерите и трудно се 

отваря опаковката.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №429: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери и 

трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №430: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери и 

трудно се отваря опаковката. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №432: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника чаршафи  пропускат; 

разлепва се уплътнението около работното поле; не отговарят на зададените размери  и 

трудно се отварят опаковките. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №438: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Горният слой на оферирания от участника чувал 

за маса пропуска, лесно се разлепва  и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №439: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Горният слой на оферирания от участника чувал 

за маса пропуска, лесно се разлепва  и трудно се отваря опаковката на изделието. Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №448: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сак за маса пропуска, 

разлепва  се уплътнението около работното поле и трудно се отваря опаковката на изделието. 

Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника 

мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №27: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт не позволява 

съчленяване с наличния мониторен интерфейс.  Това обстоятелство е видно и констатирано 

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 



            III.18. Участникът  „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ» АД, гр. София 1220 , ул."Лъчезар Станчев" 

№5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет.12, с оферта с вх. №27/15.08.2014 г., отстранявам за 

следните номенклатури от обособена позиция №I, ном. №№369, 370, 371 и 375: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №369: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №370: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №371: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №375: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

            III.19. Участникът  „РСР” ЕООД, гр. София 1606,  ул. „Виктор Григорович» №3, вх.1, ет.1, 

ап.2, с оферта с  вх.№ 28/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните 



обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52, 94 и 252, и обособена 

поз. №II ном. №№75, 80, 81, 89,  94, 96 и 98: 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 252 и 

обособена поз. №II ном. №№81 и 96: 

            1. За оферираното медицинско изделие по номенклатура №96 от обособена 

позиция №II, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към 

офертата му – Образец - А, производител, търговско наименование и каталожен номер, 

участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.6. от решението 

за откриване на процедурата -  Декларация за съответствие на медицинското изделие по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият 

упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран превод на български 

език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания превод;  

2. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I, ном.№52 и обособена позиция №II, ном. 

№81, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата 

му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, 

участникът не е представил изисканите от Комисията - мостри, придружени с документ по 

т. 9.6.2.9. от решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от 

участника мостри на медицинските изделия, тъй като тези изделия, участникът не е 

доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 

2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 

2014 г. 

          3. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№41, 42, 52 и 252 и обособена 

позиция №II, ном. №96, със съответните посочени и вписани от участника в Приложение 

№1 към офертата му – Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни 

номера, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от 

решението за откриване на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от 

участника медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на 

български език. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №94: 

             Неявяването на лицето, което по закон представлява участникът - "РСР" ЕООД или на 

упълномощено от него лице, което да участва от негово име в провеждането на обявения 

публичен жребий на 15.10.2014 г.   



Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №75: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие не издържа 

на налягане от 4 bar и при продължителна употреба тече. Тези обстоятелства са констатирани 

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №80: 

             Неявяването на лицето, което по закон представлява участникът - "РСР" ЕООД или на 

упълномощено от него лице, което да участва от негово име в провеждането на обявения 

публичен жребий на 15.10.2014 г.   

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №89: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие  няма стоп-

филтър; системата не се самообезвъздушава и на системата не е указано да е DEHP-free.  Тези 

обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра 

на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №94: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника продукт е с ниски 

експлоатационни качества- удължителните лайтунги са меки и се прегъват; при развиване на 

удължителите от кранчето, то се чупи. Тези обстоятелства са констатиране при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №98: 

             Неявяването на лицето, което по закон представлява участникът - "РСР" ЕООД или на 

упълномощено от него лице, което да участва от негово име в провеждането на обявения 

публичен жребий на 15.10.2014 г.   

            III.20. Участникът  „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София 1309, ул. «Цар Симеон», бл.20, 

ет.1, ап.3, с оферта с  вх.№ 30/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от 

съответните обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№205, 248, 350, 352, 354, 

366, 371, 393, 401, 402, 406 и 473, и обособена поз. №II ном. №№20 и 73: 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №205: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. При отваряне на опаковките на оферираните от 

участника изделия не се запазва стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при 

тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №№248, 366, 371 и 

406: 

          1. Представляващият участника е попълнил графи от №№3 до 12 на Приложение №1 

към  Оферта Образец – А и е вписал в представения документ по т. 9.10.1. от решението за 

откриване на процедурата ном. №406 от обособена позиция №I, но не е вписал тази 

номенклатура в офертата си – Образец – А и не е внесъл за нея гаранция за участие. 

Представляващият участника декларира, че представляваното от него дружество не 

участва за ном. №406 от обособена позиция №I. 

          2. За оферираните медицински изделия по ном. №№248 и 371 от обособена позиция 

№I, участникът не е представил изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.12. от 

решението за откриване на процедурата - Копие на оригинала, придружено с оригинал на 

официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, 

издадено: от производителят на МИ или принадлежност по смисъла на ЗМИ, 

удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна 

или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност 

срока на договора; 

         3. За оферираното медицинско изделие по ном. №366 от обособена позиция №I, 

участникът е представил следния документ - копие на оригинала, придружено с оригинал 

на официален превод на бълг.език на оторизационно писмо на името на участника, 

издадено от производителя на МИ - Фулсет Медикъл Текстил, Турция, за 

упълномощаването му да участва в търгове в България с неговите медицински изделия и 

да преоторизира други фирми, ако е необходимо. В представеното от участника 

оторизационно писмо няма посочен срок на неговата валидност, съгласно изискванията на 

Възложителя. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №350: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 



връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №352: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №354: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №393: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника хипоалергични ленти 

лесно се отлепят при намокряне.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №401: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника хирургически ленти 

лесно се отлепят при намокряне.  Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №402: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 



документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника пластир трудно се 

залепя; не държи лепенето. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №473: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираното от участника 

изделие, не позволява стерилно отваряне. Това обстоятелство е констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №20: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие е с ниски 

експлоатационни качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №73: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие не се отваря 

стерилно и тече при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани 

при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

            III.21. Участникът  „АГАРТА-ЦМ” ЕООД, гр. София, «Долни Богров», ул. «40-та» №1, с 

оферта с вх. №31/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№346, 348, 349, 354, 369, 370, 371, 

372, 374, 375, 376, 406, 407, 415, 469, 472 и 473, и обособена поз. №II ном. №№13, 20, 73, 

81 и 89: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №346: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 



Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №348: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №349: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника маски имат мъхчета, 

които дразнят при по-дълъг престой с тях; не прилепват хубаво към носа, което води до 

запотяване на очилата на хирурзите; връзките са твърди и дразнят.  Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №354: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №369: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №370: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 



поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №371: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №372: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №374: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №375: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №376: 



 Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №406: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне. Това обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставените от участника мостри на изделията. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №407: 

            Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Материята на оферираните от участника 

компреси се разделя при намокряне и рентгеновите нишки се изнизват. Тези обстоятелства са 

констатирани при тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №415: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника сет пропуска; разпепва 

се уплътнението около работното поле; не отговаря на зададените размери и трудно се 

отваря опаковката. Тези обстоятелства  са видни и констатирани при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №469: 

           Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Буталото на оферираните от участника 

спринцовки не се плъзга плавно, което не позволява коректно навлизане на лекарството. Това 

обстоятелство е констатирано при тестване на предоставените от участника мостри на 

изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №472: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, 

което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество и оферираните 

спринцовки не са съвместими с перфузори Браун. Тези обстоятелства са констатирани при 

тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №473: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Буталото на спринцовките не се плъзга плавно, 

което не позволява коректно навлизане на лекарственото вещество. Това обстоятелство е 

констатирано при тестване на предоставената от участника мостра на изделието.     

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №13: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие, не отговаря 

на зададената от Възложителя спецификация – то е с вграден инкорпориран порт и няма 

самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тези обстоятелства са видни от 

предоставените от участника мостри на изделията. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №20: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие е с ниски 

експлоатационни качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №73: 

            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие се пука и 

тече при продължителна употреба. Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване 

на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №81: 



            Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие не е 

устойчиво на липидни емулсии и агресивни медикаменти; пука се при продължителна 

употреба и няма подвижно фиксиране. Тези обстоятелства са видни и констатирани при 

тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №89: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираното от участника 

изделие не позволява стерилно отваряне; системата не се самообезвъздушава и има 

латексов сегмент, който се отрича по новите нормативни документи. Тези обстоятелства са 

видни и констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

            III.22. Участникът  „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. «Йордан Йовков» №9, 

с оферта с  вх.№ 32/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от съответните 

обособени позиции: обособена позиция №I, ном. №№205, 313, 346, 350, 351, 352, 371, 

393, 396, 402, 405, 412, 413, 414, 440, 443, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 462, 463, 464, 469, 

473 и 475  и обособена поз. №II ном. №№20, 21, 39, 46, 50, 51, 56 и 73: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №205: 

Участникът е оферирал медицински изделия, които не отговарят на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. При отваряне на опаковките на оферираните от 

участника изделия не се запазва стерилността. Тези обстоятелства  са констатирани при 

тестване на предоставените от участника мостри на изделията. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция №I, ном. №№313, 346, 351, 

352, 393, 396, 402, 405, 412, 413, 414, 440, 443, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 469, 473 и 475  и 

обособена поз. №II ном. №№39, 46, 50, 51, 56 и 73: 

            1. Представляващият участника е вписал в: офертата си – Образец – А и в 

представения документ по т. 9.10.1. от решението за откриване на процедурата, ном. 

№№351 и 443 от обособена позиция №I и ном. №39 от обособена позиция №II, но: 

         - за тези номенклатури от съответните позиции не е попълнил графи от №№3 до 12 на 

Приложение №1 към  Оферта Образец – А; 



         - тези номенклатури, Комисията е оповестила публично на присъстващите 

представители на участниците в деня на отваряне на офертите; 

          2. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, номенклатура 

№413, участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.5. от 

решението за откриване на процедурата - оригинал или оригинал на легализиран превод 

на български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по 

смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е 

установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 

икономическо пространство; 

 3.  За оферираните медицински изделия по ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457 от 

обособена позиция №I, участникът не е представил изискания от Комисията документ по 

т. 9.6.2.6. от решението за откриване на процедурата-  Декларация за съответствие на 

медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят 

или от неговият упълномощен представител -  оригинал или оригинал на легализиран 

превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания 

превод;  

4. За оферираните медицински изделия по ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457, 

участникът не е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.7. от решението 

за откриване на процедурата -  ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в 

оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал или оригинал на легализиран 

превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на легализирания 

превод; 

5. За оферираните медицински изделия по следните номенклатури от обособена 

позиция №I - ном. №№452, 453, 454, 455, 456 и 457, участникът не е представил 

изисканите от Комисията документи по т. 9.6.2.8. от решението за откриване на 

процедурата -  Инструкция  за употреба на предлаганото медицинско изделие на 

български език. Участникът следва да представи макет на опаковката на медицинските 

изделия с графично изображение на „СЕ” маркировка– на хартиен носител за изделията, 

за които инструкция за употреба не се изисква, съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗМИ; 

6. За оферираното медицинско изделие по ном. №457 от обособена позиция №I, със 

съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – 

Образец- А, производител, търговско наименование и каталожен номер, участникът не е 

представил изисканите от Комисията: мостра, придружена с документ по т. 9.6.2.9. от 

решението за откриване на процедурата -  Списък на предоставените от участника мостри 

на медицинските изделия, в три екземпляра, тъй като това изделие участникът не е 



доставял в болницата по договори сключени след провеждане на открити процедури през 

2012 г. и 2013 г., или с 1 /една/ оферта, или чрез публични покани през 2012 г., 2013 г. и 

2014 г. 

           7. За оферираните медицински изделия по следните обособени позиции и 

номенклатури от позициите: обособена позиция №I, ном. №№ 313 (от 313.1 до 313.3), 346, 

352, 393 (393.1  и 393.2), 396, 402.1., 405 (405.1  и 405.2), 412, 414, 440, 469 (от 469.1 до 

469.5), 473 и 475, и обособена позиция №II, ном. №№46 (от 46.1 до 46.3), 50, 51, 56 и 73, 

със съответните посочени и вписани от участника в Приложение №1 към офертата му – 

Образец- А, производители, търговски наименования и каталожни номера, участникът не 

е представил изискания от Комисията документ по т. 9.6.2.10. от решението за откриване 

на процедурата - Актуален оригинален каталог на оферираните от участника медицински 

изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ, в превод на български език. 

8. За оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №346, 

участникът не е представил изискания от Комисията документ – оригинал или оригинал на 

легализиран превод на български език или нотариално заверен препис на оригинала на 

легализирания превод на документ от който да е видно, че оферираното медицинско 

изделие, отговоря на изискванията на стандарт EN 14683 или еквивалентно. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №350: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника шапки  имат късливи 

връзки, хлабави ластици, което води до показване на коса от тях; запарват и лесно се 

пробиват.  Тези обстоятелства са видни и констатирани при тестване на предоставената от 

участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №371: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

ръкавици се отваря трудно и е много къслива, а самите ръкавици се късат още при 

поставянето им и ограничават тактилността на работещите. Тези обстоятелства  са 

констатирани при тестване на предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №462: 



 Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника електроди се отлепят 

много бързо при намокряне. Това  обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №463: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника електроди се отлепят 

много бързо при намокряне. Това  обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №464: 

           Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника електроди се отлепят 

много бързо при намокряне. Това  обстоятелство  е констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция №II, ном. №20: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираното от участника изделие е с ниски 

експлоатационни качества. Това обстоятелство е видно и констатирано при тестване на 

предоставената от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № II, ном. №21: 

             Неявяването на лицето, което по закон представлява участникът - „ИСТЛИНК 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД или на упълномощено от него лице, което да участва от негово име в 

провеждането на обявения публичен жребий на 15.10.2014 г.   

            III.23. Участникът  „НОВИМЕД” ООД, гр. София, ж.к. «Манастирски ливади» Б, бл.65, сгр. 

Евроцентър, ет.2, с оферта с вх. № 33/15.08.2014 г., отстранявам за следните номенклатури от 

обособена позиция №I, ном. №№35, 49, 118, 122, 123, 126, 131, 136, 137, 152, 160, 172, 

173, 174, 175, 178 и 224: 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №35: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираната от участника канюла е с дължина на 

кардиоплегичното рамо по-голяма от 9 см., което не отговаря на изискванията на 

техническата спецификация на Възложителя. Това  обстоятелство  е видно от предоставената 

от участника мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №49: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираният от участника множествен 

перфузионен сет е с дължина 38,1 см., при изисквана – до 38 см. и с три допълнителни рамена 

за съдова перфузия всяко завършващо с луер накрайник с дължина 25,4 см., при изисквана – 

до 25 см. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и мостра на 

изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №118: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези не са 

импрегнирани с желатин. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, 

инструкция за употреба и мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №122: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези не са 

тънкостенни, което не отговаря на изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог, инструкция 

за употреба и мостра на изделието. 

Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №123: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

дължина 60 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на 



Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и 

мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №126: 

           Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

дължина 15 см. или 30 см., при изисквани дължини, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя – 20 см. или 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: 

каталог и мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №131: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

диаметър - 26, 28, 30, 32, 34 и 38 мм., при изисквани в спецификацията - 26, 28, 30, 32, 34 и 36 

мм., което не отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е 

видно от представения от участника  каталог на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №136: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

дължина 30 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и 

мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №137: 

           Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

дължина 60 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя – 40 см. Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и 

мостра на изделието. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №152: 



Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

диаметър – от 6 до 8 мм., при изискван в спецификацията диаметър – от 6 до 10 мм., което не 

отговаря на зададената от Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от 

представения от участника  каталог на изделието. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №160: 

 Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника протези са с дължина 

50 см., при изисквана дължина, съгласно техническата спецификация на Възложителя – 40 см. 

Това обстоятелство е видно от представените от участника: каталог и мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №172: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези нямат: 

нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка, съгласно 

изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от 

представените от участника: каталог и мостра на изделието. 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №173: 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези нямат: 

нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка, съгласно 

изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от 

представените от участника: каталог и мостра на изделието. 

           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №174: 

           Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези нямат: 

нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка, съгласно 

изискванията на техническата спецификация на Възложителя. Тези обстоятелства са видни от 

представените от участника: каталог и мостра на изделието. 



           Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №175: 

           Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези нямат: 

нископрофилен метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка и са с дължина – 

80 см., при изисквана дължина, съгласно изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя – 70 см. Тези обстоятелства са видни от представените от участника: каталог и 

мостра на изделието. 

 

            Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном. №178: 

 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Оферираните от участника съдови протези са с 

дължина 50 см., при изисквани в спецификацията - 40 см., което не отговаря на зададената от 

Възложителя спецификация.  Това обстоятелство е видно от представените от участника:  

каталог и мостра на изделието. 

             Мотиви за отстраняването по обособена позиция № I, ном.№224: 

 Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в Техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. Опаковката на оферираните от участника 

турникети се отваря трудно, т.е. има реална опасност от лесно замърсяване; по-меки са и се 

огъват. Тези обстоятелства са видни от представената от участника мостра на изделието. 

  IV. На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и 

доставки” да изпрати в тридневен срок от издаване на настоящето решение копие от 

решението до всички участници, взели участие в откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: “Доставки на медицински изделия и принадлежности 

по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за 

нуждите на УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД. 

             V. На основание чл. 73, ал. 4 от ЗОП, в деня на изпращане на решението на 

участниците, възлагам на н-ка на отдел “Пазарни проучвания и доставки”, да изпрати на Митко 

Ганов – системен администратор в сектор „Компютърни технологии в медицината“, за 

публикуване в профила на купувача, настоящето решение заедно с протокола на комисията. 
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