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           16. Василка Цветанова – домакин в Стопански склад; 

           I. Комисията състави протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатациите относно 

наличието и редовността на представените документи  за подбор, съгласно решение № РД-

25-185/14.11.2016г. за откриване на процедурата и документацията на обществената поръчка, 

и на 23.02.2017 г. уведоми участниците в процедурата за редовността на представените от 

тях документи, като изпрати протокола по e-mail и публикува същият на интернет 

страницата в “Профила на купувача“.  

 

           II. В протокола  по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП e записано, че комисията е констатирала: 

II.1. В офертите на участниците: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, “ЮНИМЕДИКА“ 

ЕООД, “БМС ЕВРОПА“ЕООД, “СОФИНФОРМ ПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ“ЕООД, “АРТ 

ТРАНС“ ЕООД,  “ДЕВИМЕД“ООД,  “КАРДИО МЕДИКАЛ“ООД, “ИНФОМЕД“ ЕООД, 

“ПАРАМЕДИКА“ООД, ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“,“СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, 

“БУЛМАР МЛ“ ООД, “МЕДИМАГ“ЕООД,  “ЕКОС МЕДИКА“ ЕООД, “ГЮС“ ООД,  

“МЕДИЛОН“ ЕООД, “ДИАМЕД“ ЕООД, “ДЖИ МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕТ “ЯНКА 

ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“,“МЕДИКАРД“ ООД, “БУЛМЕД 2000“ ЕООД, “ПРОХЕЛТ“ 

ЕООД и “ИНТЕРАГРО - 90“ ЕООД. 

 II.2. В офертите на следните участници са констатирани липсващи документи, вкл. 

нередовности в представени документи в офертите, отнасящи се до критериите за подбор, 

като комисията определи срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола за представяне на посочените документи, както следва: 

 III.1. В офертата на участника “БИКОМЕД“ООД. 

 III.1.1. Комисията констатира липсващи документи, отнасящи се до критериите за 

подбор, а именно: 

 III.1.1.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №418, 429, 445, за доказване на 

минималното изискване по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, участникът не 

е  представил: Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, 

ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен представител -  

оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български 

език;  

III.1.2. Въз основа на изложеното в т.III.1.1.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участинка, да представи допълнително 

следния документ: 

III.1.2.1. За участие по обособена позиция № I, ном. № 418, 429, 445, за доказване на 

минималното изискване по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата:  Декларация 

за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена 

от производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал / копие на 

оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език;  

Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “БИКОМЕД“ ООД, следва да представи посочените документи в т. 

VI.2.1.1. от протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

III.1.2.2. В определения от комисията срок – на 28.02.2017г., „БИКОМЕД“ООД, 

представи следният документ с вх. № 01-00-1111-3/28.02.2017г.: За участие по обособена 

позиция № I, ном. № 418, 429, 445, за доказване на минималното изискване по т. 13.3.2.5. от 

решението за откриване на процедурата: Декларация за съответствие на медицинското 

изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият 

упълномощен представител -  оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на 

официален превод на български език;  



 

Комисията приема представения документ. 

 III.2. В офертата на участника “БИЛМЕД“ ЕООД, 

 III.2.1. Комисията констатира, следното: 

III.2.1.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 215 и 217, участникът е 

представил копие на документи по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата. 

Изискването по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата е документът да бъде: 

Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български 

език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 

от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и 

упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за 

упълномощаване. Комисията установи, че предсдтавеното от участника оторизационно 

писмо е копие на оригинал на превод.  

III.2. Въз основа на изложеното в т. III.2.1.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участника, да представи допълнително 

следния документ: 

III.2.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 215 и 217, документът по т. 

13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата в изискуемата форма, а именно: Оригинал / 

Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на 

документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията 

на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство. 

При представени ЕС сертификати, в които производителя и упълномощения представител 

са вписани, не е необходимо да се представя документа за упълномощаване. 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “БИЛМЕД“ ЕООД, следва да предсатви посоченият  документ в т. 

VI.9.2.1. от протоколa по 54, ал. 7 от ППЗОП. 

III.2.1. В определения от комисията срок – на 27.02.2017г., „БИЛМЕД“ЕООД, 

представи следният документ с вх. № 01-00-785-140/27.02.2017г.: 

III.2.1.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 215 и 217, участникът представи 

документът по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата в изискуемата форма, а 

именно: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на 

български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на 

чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и 

упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за 

упълномощаване. 

Комисията приема представеният документ. 

 

 III.3. В офертата на участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 

 III.3.1. Комисията констатира, следното: 

III.3.1.1. За участие по обособена позиция № I, ном. 402, участникът е представил 

изискуемият документ по т. по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата. 

Изискването по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата е документът да бъде: 

Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български 

език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 



 

от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и 

упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за 

упълномощаване. Представеният от участника документ - оторизационно писмо е заверено от 

същия копие на оригинал на превод.  

III.3.2. Въз основа на изложеното в т. III.1.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участинка, да представи допълнително 

следния документ: 

 III.3.2.1. За участие по обособена позиция № I, ном. 402, изискуемият документ по т. по 

т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата да бъде представен в съответната форма, а 

именно: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на 

български език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на 

чл.10, ал. 2 от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. При представени ЕС сертификати, в които производителя и 

упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа за 

упълномощаване. 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата н аполучаване на 

протокола, в който “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, следва да представи посоченият 

документ в т. VI.15.2.1. от протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 III.3.3. В определения от комисията срок – на 27.02.2017г., участникът „ХЕЛМЕД 

БЪЛГАРИЯ “ЕООД, представи следният документ с вх. № 01-00-785-141/28.02.2017г.: 

Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български 

език на документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 

от ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на 

територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо 

пространство. 

Комисията приема представеният документ. 

 

III.4. В офертата на участника “СОЛОМЕД“ ЕООД,  

III.4.1.  Комисията констатира, следното: 

III.4.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 329 

и по обособена позиция № II, ном. №№ 20, 21, 22, 24, 25, 43, 49, 58, 59, 65, 66, 78, 86 

участникът е представил изисквания документ по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на 

процедурата, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален 

превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от 

производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 

от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на 

цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на 

валидност срока на договора, без документът да е оригинал на официален превод на 

български език. 

III.4.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 97, 

252, 408, 467 и обособена позиция № II, ном. № 54 и 76 участникът не е представил 

изисквания документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: 

Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, 

съставена от производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / 

копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език.  



 

III.4.1.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

350 и 351 и по обособена позиция № II, ном. № 49 участникът е представил изисквания 

документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: Декларация за 

съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от 

производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на 

оригинал, без оригинал на официален превод на български език.  

 III.4.1.4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

350 и 351 участникът не представил изисквания документ по т. 13.3.2.6. от решението за 

откриване на процедурата, а именно: ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато 

в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, 

придружено с оригинал на официален превод на български език. 

 III.4.2. Въз основа на изложеното в т. III.4.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участника, да представи допълнително 

следните документи: 

III.4.2.1. Документ по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата, а именно: 

Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български 

език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, 

или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо 

правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно 

писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора, 

придружен с оригинал или нотариално заверено копие на официален превод на български 

език, за оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 329 и по 

обособена позиция № II, ном. №№ 20, 21, 22, 24, 25, 43, 49, 58, 59, 65, 66, 78, 86. 

III.4.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 97, 

252, 408, 467 и обособена позиция № II, ном. № 54 и 76 документ по т. 13.3.2.5. от решението 

за откриване на процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското 

изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият 

упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на 

официален превод на български език.  

III.4.2.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

350 и 351 и по обособена позиция № II, ном. № 49 участникът е представил изисквания 

документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: Декларация за 

съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от 

производителят или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на 

оригинал, без оригинал на официален превод на български език. Необходимо е документът 

да бъде представен в официален превод на български език. 

 III.4.2.4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

350 и 351 документ по т. 13.3.2.6. от решението за откриване на процедурата, а именно: ЕС 

сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал 

нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален 

превод на български език, като е посочена необходимостта документът да бъде представен с 

приложен към него оригинал на официален превод на български език 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “СОЛОМЕД“ ЕООД, следва да представи посочените документи в т. 

VI.17.2. от протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.  

 III.4.3. В определения от комисията срок – на 28.02.2017г., участникът „СОЛОМЕД 

“ЕООД, представи следните документи с вх. № 01-00-785-142/28.02.2017г.: 



 

III.4.3.1. Документ по т. 13.3.2.4. от решението за откриване на процедурата, а именно: 

Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български 

език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, 

или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо 

правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно 

писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора, 

придружен с оригинал или нотариално заверено копие на официален превод на български 

език, за оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 329 и по 

обособена позиция № II, ном. №№ 20, 21, 22, 24, 25, 43, 49, 58, 59, 65, 66, 78, 86. 

Комисията приема представеният документ. 

III.4.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 97, 

252, 408, 467 и обособена позиция № II, ном. № 54 и 76, документ по т. 13.3.2.5. от 

решението за откриване на процедурата, а именно: Декларация за съответствие на 

медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят 

или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с 

оригинал на официален превод на български език. 

Комисията приема представеният документ. 

III.4.3.3. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

350 и 351 и по обособена позиция № II, ном. № 49 документ по т. 13.3.2.5. от решението за 

откриване на процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие 

по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият 

упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, без оригинал на официален 

превод на български език.  

Комисията приема представеният документ. 

 III.4.3.4. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

350 и 351 участникът представи изисквания документ по т. 13.3.2.6. от решението за 

откриване на процедурата, а именно: ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато 

в оценката на МИ е участвал нотифициран орган – оригинал / копие на оригинал, 

придружено с оригинал на официален превод на български език. 

Комисията приема представеният документ. 

  

 III.5. В офертата на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД 

 III.5.1. Комисията констатира, следното:  

 III.5.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № II, ном. № 103 

участникът не представил изисквания документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на 

процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен 

представител -  оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод 

на български език.  

 III.5.2. Въз основа на изложеното в т. III.5.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участника, да представи допълнително 

следните документи: 

III.5.2.1. За оферираните медицински изделия по  обособена позиция № II, ном. № 103 

документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: Декларация за 

съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от 

производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал / копие на оригинал, 

придружено с оригинал на официален превод на български език.  



 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “Софарма Трейдинг“ АД, следва да представи посочените документи в т. 

VI.18.2.1. от протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 III.5.2.2.В определения от комисията срок,  участникът “Софарма Трейдинг“ АД не 

представи изискуемият документ, поради което:  

 III.5.2.3.С оглед на изложеното в т. III.2.2. от доклада  и на основание чл. 54, ал.1, т. 

5, б. „б“ от ЗОП  и т. 13.3.2.5.  от решението за откриване на процедурата и т. 

т. ІІІ.1.3) от обявлението за поръчката, Комисията предлага за отстраняване от процедурата 

участника “Софарма Трейдинг“ АД, за оферираните медицински изделия по следните 

номенклатури от съответните обособени позиции: по обособена позиция № II, ном. № 103. 

Мотиви: 
За оферираните медицински изделия по обособена позиция № II, ном. № 103, участникът не 

представи следните изискани от Комисията документи: 

- документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: 

декларация за съответствие на медицинското изделие по см. на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, 

съставена от производителя или от неговият упълномощен представител – оригинал (копие 

на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език). 

  

 III.6. В офертата на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ 

ООД, 

 III.6.1. Комисията констатира, следното:  

 III.6.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №188 

участникът е представил писмо, с което Intra special catheters GmbH го упълномощава да 

участва в процедура обявена от МБАЛ Пазарджик АД; 

 III.6.2. Въз основа на изложеното в т. III.6.1.1.  и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участника, да представи допълнително 

следните документи: 

III.6.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. 188 

документ по т. 13.3.2.3. от решението за откриване на процедурата, а именно: Оригинал / 

Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на 

оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от 

упълномощеният представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата 

за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо 

издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора. 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, следва да 

представи посочените документи в т. VI.21.2. от протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 III.6.3. В определения от комисията срок – на 24.02.2017г., участникът 

“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, представи следния документ с вх. № 

01-00-785-138/24.02.2017г.: 

III.6.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. 188 

документ по т. 13.3.2.3. от решението за откриване на процедурата, а именно: Оригинал / 

Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език на 

оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от 

упълномощеният представител, по смисъла на чл.10,ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата 

за представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо 

издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора. 

Комисията приема представения документ. 



 

  

 III.7. В офертата на участника “НОВАМЕД ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД, 

 III.7.1. Комисията констатира липсващи документи, отнасящи се до критериите за 

подбор, а именно: 

III.7.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

263, 264, 265, 271, 277, 278, 281, 282 и 283 участникът не е представил изисквания документ 

по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: Декларация за 

съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от 

производителят или от неговият упълномощен представител -  оригинал / копие на 

оригинал, придружено с оригинал на официален превод на български език. Вместо това е 

представено копие на писмо от Изпълнителната агенция по лекарствата до „Р1 Сьюче“ 

ЕООД.  

 III.7.2. Въз основа на изложеното в т. III.7.1.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участника, да представи допълнително 

следните документи: 

III.7.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

263, 264, 265, 271, 277, 278, 281, 282 и 283 документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване 

на процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият 

упълномощен представител -  оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на 

официален превод на български език или нотариално заверено копие на писмо с изх. № 

IAL17120/19.04.2016 г. на Изпълнителната агенция по лекарствата. 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “НОВАМЕД ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД, следва да представи посочените 

документи в т. VI.25.2.1. от протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 III.7.3. В определения от комисията срок – на 24.02.2017г., участникът“НОВАМЕД 

ХЕЛТКЕЪР“ ЕООД, представи следните документи с вх. № 01-00-785-139/24.02.2017г.: 

III.7.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

263, 264, 265, 271, 277, 278, 281, 282 и 283 документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване 

на процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие по 

смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият 

упълномощен представител -  оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на 

официален превод на български език или нотариално заверено копие на писмо с изх. № 

IAL17120/19.04.2016 г. на Изпълнителната агенция по лекарствата. 

Комисията приема представения документ. 

 III.8. В офертата на участника “РСР“ ЕООД,  

 III.8.1. Комисията констатира липсващи документи, отнасящи се до критерите за 

подбор, а именно: 

 III.8.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №№ 

190, 254, 352, 383, 384, 470, обособена позиция № II, ном. №№ 9, 10, 21, 41, 46, 47, 48, 49, 58, 

65, 66, 75, 79, 109, 11, и 119, участникът не  е представил изисквания документ по т. 13.3.2.3. 

от решението за откриване на процедурата, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, 

придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на 

името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният 

представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за 

представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно писмо 

издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора. 



 

 III.8.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 251, 

обособена позиция № II, ном. №39, 75, 79, 109 и 110 и 119, участникът не е представил 

изисквания документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: 

декларация за съответствие на медицинското изделие по см. на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, 

съставена от производителя или от неговият упълномощен представител – оригинал (копие 

на оригинала, придружено с оригинал на официален превод на български език). 

 III.8.2. Въз основа на изложеното в т. III.8.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участинка, да представи допълнително 

следните документи: 

 III.8.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I,ном. №№ 

190, 254, 352, 383, 384, 470, обособена позиция № II, ном. №№ 9, 10, 21, 41, 46, 47, 48, 49, 58, 

65, 66, 75, 79, 109, 11, и 119, документ по т. 13.3.2.3. от решението за откриване на 

процедурата, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален 

превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от 

производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата 

страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност 

срока на договора. 

 III.8.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №251, 

обособена позиция № II, ном. №39, 75, 79, 109 и 110 и 119, документ по т. 13.3.2.5. от 

решението за откриване на процедурата, а именно: декларация за съответствие на 

медицинското изделие по см. на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от 

неговият упълномощен представител – оригинал (копие на оригинала, придружено с 

оригинал на официален превод на български език). 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “РСР“ЕООД, следва да представи посочените документи в т. VI.27.2.1. от 

протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 III.8.3. В определения от комисията срок – на 28.02.2017г., участникът “РСР“ ЕООД, 

представи следните документи с вх. № 01-00-785-143/28.02.2017г.: 

III.8.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I,ном. №№ 

190, 254, 352, 383, 384, 470, обособена позиция № II, ном. №№ 9, 10, 21, 41, 46, 47, 48, 49, 58, 

65, 66, 75, 79, 109, 11, и 119, документ по т. 13.3.2.3. от решението за откриване на 

процедурата, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален 

превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от 

производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата 

страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност 

срока на договора. 

Комисията приема представения документ. 

 III.8.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. №251, 

обособена позиция № II, ном. №39, 75, 79, 109 и 110 и 119, документ по т. 13.3.2.5. от 

решението за откриване на процедурата, а именно: декларация за съответствие на 

медицинското изделие по см. на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или от 

неговият упълномощен представител – оригинал (копие на оригинала, придружено с 

оригинал на официален превод на български език). 

Комисията приема представения документ. 

 III.9. В офертата на участника “Агарта - ЦМ“ ЕООД, 



 

 III.9.1.Комисията констатира липсващи документи, отнасящи се до критериите за 

подбор, а именно: 

III.9.1.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 364, 

и обособена позиция № II, ном. № 103 участникът не е представил изисквания документ по т. 

13.3.2.5. от решението за откриване на процедурата, а именно: Декларация за съответствие 

на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят 

или от неговият упълномощен представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с 

оригинал на официален превод на български език. 

III.9.1.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция I, ном. №№252, 

339, 341; 342, 345, 347, 348; 352; 353, 354; 355; 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 381, 382, 383, 

384, 385; 388, 389, 390, 396, 399, 402, 406, 407, 408, 409; 410, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 432, 

435, 437, 459, 460, 462, 464, 465, 467 и  обособена позиция №II, ном. №№ 21, 76, 77, 78, 82 и 103, 

участникът е представил документи по т. 13.3.2.3, от решението за откриване напроцедурата, а 

именно: Копие на оригинал, придружено с копие на оригинал на официален превод на 

български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от производителят 

на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, 

удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на цялата страна или 

оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на 

договора. Изискването по т. т. 13.3.2.3. от решевието за откриване ан процедурата е документът 

(докуменитте) да са: Оригинал / Копие на оригинал, придружено с оригинал на официален 

превод на български език на оторизационно писмо на името на участника, издадено: от 

производителят на МИ, или от упълномощеният представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 

от ЗМИ, удостоверяващо правата за представителство и търговия на територията на 

цялата страна или оторизационно писмо издадено за конкретната процедура, със срок на 

валидност срока на договора. 

III.9.1.3. за обособена позиция № I, ном. №396, участникът не е попълнил в 

приложението към ЕЕДОП производителя на оферираното медицинско изделие. 

 III.9.2. Въз основа на изложеното в т. III.9.1. и на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, 

Комисията единодушно реши да даде възможност на участника, да представи допълнително 

следните документи: 

III.9.2.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 364, 

и обособена позиция № II, ном. № 103  документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на 

процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен 

представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод 

на български език. 

III.9.2.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция, ном.I №№252, 

339, 341; 342, 345, 347, 348; 352; 353, 354; 355; 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 381, 382, 383, 

384, 385; 388, 389, 390, 396, 399, 402, 406, 407, 408, 409; 410, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 432, 

435, 437, 459, 460, 462, 464, 465, 467 и  обособена позиция №II, ном. №№ 21, 76, 77, 78, 82 и 103, 

участникът следва да представи изискуемите документи по т. т. 13.3.2.3, от решението за 

откриване на процедурата,  в съответната форма, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, 

придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на 

името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният 

представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за 

представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно 

писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора. 



 

III.9.2.3. Участникът следва да представи ново приложение към ЕЕДОП, с попълнената 

коректно информация за производител на мед. изделие по обособена позиция № I, ном. №396 

 Комисията определи срок от пет работни дни, считано от датата на получаване на 

протокола, в който “Агарта - ЦМ“ ЕООД, следва да представи посочените документи в т. 

VI.31.2. от н протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП. 

 III.9.3. В определения от комисията срок – на 01.03.2017г., участникът “Агарта - ЦМ“ 

ЕООД, представи следните документи с вх. № 01-00-785-144/28.02.2017г.: 

 III.9.3.1. За оферираните медицински изделия по обособена позиция № I, ном. № 364, 

и обособена позиция № II, ном. № 103  документ по т. 13.3.2.5. от решението за откриване на 

процедурата, а именно: Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла 

на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителят или от неговият упълномощен 

представител - оригинал / копие на оригинал, придружено с оригинал на официален превод 

на български език. 

Комисията приема представения документ. 

III.9.3.2. За оферираните медицински изделия по обособена позиция I, ном. №№252, 

339, 341; 342, 345, 347, 348; 352; 353, 354; 355; 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 381, 382, 383, 

384, 385; 388, 389, 390, 396, 399, 402, 406, 407, 408, 409; 410, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 432, 

435, 437, 459, 460, 462, 464, 465, 467 и  обособена позиция №II, ном. №№ 21, 76, 77, 78, 82 и 103, 

участникът следва да представи изискуемите документи по т. т. 13.3.2.3, от решението за 

откриване на процедурата,  в съответната форма, а именно: Оригинал / Копие на оригинал, 

придружено с оригинал на официален превод на български език на оторизационно писмо на 

името на участника, издадено: от производителят на МИ, или от упълномощеният 

представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от ЗМИ, удостоверяващо правата за 

представителство и търговия на територията на цялата страна или оторизационно 

писмо издадено за конкретната процедура, със срок на валидност срока на договора. 

Комисията приема представения документ. 

III.9.3.3. Участникът представи ново приложение към ЕЕДОП, с попълнената коректно 

информацияз апроизводител на мед. изделие по обособена позиция № I, ном. №396 

IV.Комисията приема представения документ. 

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на всички 

участници в процедурата, допуснати до този етап, за които е установено, че отговарят на 

изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Комисията констатира: 

 IV.1. Техническите предложения  на участника “БИКОМЕД“ООД, са изготвени както 

следва: 

IV.1.1. за обособена позиция № I, ном.№№ 263; 264; 271; 305; 340; 347; 349; 354; 355; 

371; 381; 383; 384; 386; 387; 388; 389; 409; 410; 411; 416; 421; 426; 428; 429; 432; 433; 441; 444; 

445; 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454 и 458, същите са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

 IV.1.2. за обособена позиция № I, ном.№ 241, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Резорбируем хемостатик от 100% регенерирана, оксидирана 

целулоза /- Емосист – хемостатик /се отваря трудно по стерилен начин, което води до 

нарушаване на опаковката и изделието става неизползваемо. Това е видно от предстнавената 

мостра и  от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

 



 

С оглед на изложеното в т. IV.1.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 241 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни  технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.3. за обособена позиция № I, ном.№ 338, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие: маски кат. 

№ /1818FS/ са с дебели и неудобни връзки. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 338.  

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.4. за обособена позиция № I, ном.№ 339, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие:: маски са с 

дебели и неудобни връзки. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 339 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.5. за обособена позиция № I, ном.№ 342, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника: маски са с дебели и 

неудобни връзки. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 342 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.6. за обособена позиция № I, ном.№ 348, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална 

няма залепваща се лента. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 348 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.1.7. за обособена позиция № I, ном.№ 364, е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: Самозалепваща се стерилна превръзка от нетъкан текстил с абсорбционна 

подложка/различни р-ри/, се отварят трудно по стерилен начин. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 364 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.8. за обособена позиция № I, ном.№ 370, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Пост оперативни стерилни превръзки е с лошо качество, не се 

залепват добре. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 370 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 



 

 IV.1.9. за обособена позиция № I, ном.№ 382 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Превръзки за интравенозен катетър водонепропускливи, не 

прилепва върху абоката, дразни кожата на пациента. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 382 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.10. за обособена позиция № I, ном.№ 385 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Превръзки за интравенозен катетър- нетъкан комбинация 

полиестер и транспаретна част, не прилеппва към абоката, изработена е от слаба тъкан, 

освен това алергизира кожата. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член 

на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 385 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.11. за обособена позиция № I, ном.№ 412 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 

материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан 

полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-

микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за 

маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 

1 усилен  лепящ чаршаф 200/175см;  2 лепящи чаршафа с усилване по цялата ширина 100/90 

см; лепяща лента;  4 целулозни кърпи, се отваря се трудно по стерилен начин. Основният 

чаршаф е с дължина 270см, а не 300см, както е посочено в техн. спецификация. Това е видно 

от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 412 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.12. за обособена позиция № I, ном.№ 414 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ,  ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с размери 50/70см., при изискуеми по спецификация 45/75 см. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 414 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.13. за обособена позиция № I, ном.№ 415 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 см, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, са с размери 85/100см, а  изскуемият размер по техническа спецификация е 

75/90см. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 415 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.14. за обособена позиция № I, ном.№ 417 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  150/170, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, търг. наименование Steri – Drape 9075 -  се отваря се трудно по стерилен 

начин. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.14. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 417 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.1.15. за обособена позиция № I, ном.№ 418 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА 

ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.15. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 418 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.16. за обособена позиция № I, ном.№ 419 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА 

ЛЕНТА  С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, участникът е оферирал изделие с размери 75/100см, а по спецификация 

изделието е с размери 75/90см. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член 

на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.1.16. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 419 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.1.17. за обособена позиция № I, ном.№ 434 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с 

телескопично сгъване от водонепропускрив филм /60г./кв.м./ и горен абсорбиращ слой от 

хидрофилен нетъкан полипропилен /30г./кв.м./: ориентировъчни размери 80 x 145 см., няма 

телескопично сгъване. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.1.17. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар 

Борис III“ № 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№ 434 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.2. Техническите предложения  на участника “ НОВИМЕД КАРДИО “ ООД, са 

изготвени както следва: 

IV.2.1. за обособена позиция №I, ном.№№ 145; 147; 148; 149; 150; 152; 172; 174; 176; 

177; 178; 179; 180; 181; 188; 189; 194 и 203, същите са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

 IV.2.2. за обособена позиция №I, ном. № 133 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Полиестерна, права, плетена, тънкостенна / 0.35 мм /съдова 

протеза, покрита с колаген , само външен велур от 6мм, 7мм или 8 мм и дължина 40 см., 

протезата не е тънкостенна. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 133. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.2.3. за обособена позиция №I, ном. № 134 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Полиестерни, прави, плетени, стандартни  съдови протези, 

покрити с колаген, само външен велур с диаметър  от 6мм до 8 мм и дължина 40 см., 

дължината на оферираната протеза е 80см., а изискуемата по техническа спецификация е 

40см. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 134. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 



 

 IV.2.4. за обособена позиция №I, ном. №142, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. На оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Полиестерни, прави, тъкани съдови протези, с  колагеново 

покритие, само външен велур, с дебелина на стената 0.38мм, с диаметър от 26 до 36 мм. и 

дължина 15 см. липсват диаметри 36 и 38мм. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 142. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.2.5. за обособена позиция №I, ном. №143 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. На оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Полиестерни, прави, тъкани съдови протези, с колагеново 

покритие, само външен велур, с дебелина на стената 0,38 мм.,  с диаметър от 26 до 38 мм. 

и дължина 30 см. липсват диаметри 36 и 38мм. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 143. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.2.6. за обособена позиция №I, ном. №182 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. На оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: еPTFE прави съдови протези ,тънкостенни, с диаметър 6 

мм,7мм  и 8 мм и дължина 50 см, с ринг по цялата дължина на протезата,с нископрофилен 

метален връх, с прозрачна протективна плъзгаща се обвивка от полиетилен, към 

протезите няма метален връх и протекторна обвивка. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 182. 



 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.2.7. за обособена позиция №I, ном. №183 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника медицинско изделие 

по техническа спецификация: еPTFE прави съдови протези ,тънкостенни, с диаметър  6 

мм,7мм с дължина 50 см и 8мм с дължина 70 см,,с нископрофилен метален връх,с прозрачна 

протективна плъзгаща се обвивка от полиетилен, няма метален връх и протекторна 

обвивка. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 183. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.2.8. за обособена позиция №I, ном. №184 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника медицинско изделие 

по техническа спецификация: еPTFE прави съдови протези ,тънкостенни, с диаметър  6 

мм,7мм  и 8 мм. и дължина 70 см,,с нископрофилен метален връх,с прозрачна протективна 

плъзгаща се обвивка от полиетилен, няма метален връх и протекторна обвивка. Това е видно 

от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 184. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.2.9. за обособена позиция №I, ном. №187 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника медицинско изделие 

по техническа спецификация: Неимпрегнирани еPTFE прави съдови протези оплетени по 

цялата дължина с еPTFE ринг с диаметър от 6 до 8 мм. и дължина 40 см. е недостатъчно 

мека, разтеглива и трудно се маха ринга. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.2.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. 

Манастирски ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 187. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 

IV.3. Техническите предложения  на участника “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, са изготвени 

както следва: 

IV.3.1. за обособена позиция №I, ном. №№ 248, 345; 346; 347; 371; 413;; 416; 421; 437; 

438; 441; 444 и обособена позиция №II ном.№№ 63; 76. същите са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.3.2. за обособена позиция № I, ном. №252 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: СТЕРИЛНА УРИНАТОРНА ТОРБА С ОБЕМ 2000 МЛ И ДЪЛЖИНА НА 

ШЛАУХА НЕ ПО МАЛКО ОТ 130 СМ, С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ е с ниски експлоатационни 

качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 252. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.3. за обособена позиция № I, ном.№330 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: ОСТРИЕТА ОТ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА ОТ №10 ДО №20, при 

отваряне по стерилен начин се нарушава опаковката на изделията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 330. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.4. за обособена позиция № I, ном. № 331 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: СКАЛПЕЛИ ЕДНОКРАТНИ С ПРОТЕКТОР ОТ №10 ДО №15, при отваряне 



 

по стерилен начин се нарушава опаковката на изделията. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 331. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.5. за обособена позиция № I, ном. 338 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: маски с каталожен № 23260 не отговарят на техническите изисквания, с 

дебели неудобни връзки, шлемът не издържа при по - продължителни операции (6часа). Това 

е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 338. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.6. за обособена позиция № I, ном. 339, е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: маски с каталожен № N204 не отговарят на техническите изисквания с 

дебели неудобни връзки, шлемът не издържа по - продължителни операции (6часа). Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 339. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.7. за обособена позиция № I, ном. 340 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, 



 

Антистатични,резистентни на течности и т.н тип „птицечовка“, типIIR, отговарящи на 

EN14683 или еквивалентно, маската не се разгъва правилно. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 340. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.8. за обособена позиция № I, ном. 341 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал, трислойни с 

назален клип и удължено защитно действие над 5ч., бактериална филтрация над 99%, 

фиксация с ластик, отговарящи на EN14683 или еквивалентно, са с дебели неудобни връзки, 

не издържат по - продължителни операции (5часа). Това е видно от представеното становище 

на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 341. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.9. за обособена позиция № I, ном. 342 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: Хирургични маски от хипоалергичен нетъкан материал……, са изработени 

от тънка, къслива материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 342. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 



 

IV.3.10. за обособена позиция № I, ном. 343 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа 

спецификация:: Хирургични, еднократни шапки от плътен нетъкан 

материал,въздухопропускливи,тип кепе, са изработени от тънка материя. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 343. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.3.11. за обособена позиция № I, ном.344 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:: Хирургични, еднократни шапки  тип шлем от плътен нетъкан 

материал, въздухопропускливи, напълно покриващи главата и врата, със специална 

абсорбираща лента,със здрава фиксация в предната част и в областта на връзките, 

материята от която са изработени е тънка. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 344. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.12. за обособена позиция № I, ном.348 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-двойно опаковани, с две кърпи, 

с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни усилени зони в предната част и 

на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на течности и бактерии, висока 

въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на ръбовете чрез слепване, 

велкро  и адхезив  около врата  и двойно припокриване на гърба, размери M, L, XL, XXL, 

нямат залепваща лента. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 



 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 348. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.3.13. за обособена позиция № I, ном.414 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ,  ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 414 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.3.14. за обособена позиция № I, ном.415 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.14. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ за участие по обособена позиция № I, ном.№ 415 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.15. за обособена позиция № I, ном.417 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

Чаршафи стерилни от нетъкан текстил трислойни, отговарящи на EN 13795 или 

еквивалентно, медицинско изделие е изработено от пропусклива материя и не съответства по 

размер. Оферираното ес размери 150/180см., а по техн. спецификация изделието е 150/170см. 

Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.3.15. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 417 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 IV.3.16. за обособена позиция № I, ном.418 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА 

ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.16. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№418 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.17. за обособена позиция № I, ном.419 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА  С 

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.17. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 419 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.18. за обособена позиция № I, ном.420 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 



 

Чаршафи стерилни от нетъкан текстил с лепяща лента, р-ри 150/175 отговарящи на EN 

13795 или еквивалентно, оферираният размер е 150/180см. а по техн. спецификация - 

150/175. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.18. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 420 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.19. за обособена позиция № I, ном.422 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

чаршафи стерилни от нетъкан текстил с лепяща лента, р-ри 170/300см. отговарящи на EN 

13795 или еквивалентно, мед. изделие се отваря трудно по стерилен начин. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.19. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 422. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.20. за обособена позиция № I, ном.423 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ -ЛЕПЯЩ КРЪГ 10 СМ, С 

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, оферираното от участника изделие е с нелепящ кръг, и изпускаща лента 

на прореза. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.20. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 422. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.21. за обособена позиция № I, ном.424 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 



 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ -ЛЕПЯЩ КРЪГ 10 СМ, С 

ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с нисък клас на качество – изработен е от пропусклива материя. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.21. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 424. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.22. за обособена позиция № I, ном.432 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧУВАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА МАСА С ОРИЕНТИРОВЪЧЕН 

ВЪНШЕН РАЗМЕР 80/145 СМ И АДСОРБИРАЩА ВЪТРЕШНА ЧАСТ С РАЗМЕР 65/75 СМ,  

е изработено от тънка, пропусклива материя. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.22. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном. № 432. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.3.23. за обособена позиция № I, ном. 434 е установено несъответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на Възложителя от 

документацията за участие. Оферираното от участника изделие по техническа спецификация: 

Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с телескопично сгъване от 

водонепропускрив филм /60г./кв.м./ и горен абсорбиращ слой от хидрофилен нетъкан 

полипропилен /30г./кв.м./: ориентировъчни размери 80 x 145 см., ориентировъчен размер на 

абсорбираща зона 60x145 см., няма телескопично сгъване. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.3.23. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео 

Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция № I, 

ном.№ 434. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 

IV.4. Техническите предложения  на участника “БМС ЕВРОПА“ЕООД, са изготвени 

както следва:  

IV.4.1. за обособена позиция №I ном.№№ 62; 63; 64; 65; 66; 67; 70; 73; 77; 78; 79; 80; 89; 

91; 92; 93; 94; 96; 98; 99 и 100 същите са изготвени в съответствие с предварително обявените 

от Възложителя условия и изисквания. 

 

IV.5. Техническите предложения на участника “СОФИНФОРМ ПРОДУКТ-

ГРОЗДАНОВ“ЕООД, са изготвени както следва:  

IV.5.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 454 е изготвено в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.6. Техническите предложения на участника “АРТ ТРАНС МЕДИКА“ ЕООД, са 

изготвени както следва: 

IV.6.1. за участие по обособена позиция №I, ном. № 396, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:  МАРЛЕН БИНТ, се разнищва, къса се, изработен е от дразнеща 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.6.1. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АРТ ТРАНС МЕДИКА“ ЕООД,  гр. София - 1680; ул. 

“Невестина скала“ №1А, за участие по обособена позиция № I, ном. № 396. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.6.2. за участие по обособена позиция №I, ном. № 399, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ  х 100 броя в опаковка, 

са изработени от влакнеста материя, непопиващи след стерилизация, променят качестното си 

и цвета, драскат кожата. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.6.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АРТ ТРАНС МЕДИКА“ ЕООД,  гр. София - 1680; ул. 

“Невестина скала“ №1А, за участие по обособена позиция № I, ном. № 399. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.6.3. за участие по обособена позиция №I, ном. № 400, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 



 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ С РЕНГЕНОВО 

ПОЗИТИВНА НИШКА х 100 броя в опаковка, марлените компреси са твърде тънки и не 

попиват добре. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.6.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АРТ ТРАНС“ ЕООД,  гр. София - 1680; ул. “Невестина 

скала“ №1А, за участие по обособена позиция № I, ном. № 400. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.7. Техническите предложения на участника “ДЕВИМЕД“ООД, са изготвени както 

следва: 

IV.7.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 157; 173; 222 са изготвени в 

съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

 

IV.8. Техническите предложения на участника “КАРДИО МЕДИКАЛ“ООД, са 

изготвени както следва: 

IV.8.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 132; 133; 134; 135; 136; 137; 138; 

139; 140; 142; 143; 144; 158; 159; 161; 162; 182; 183; 184; 188; 247 са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

 

IV.9. Техническите предложения на участника “БИЛМЕД“ ООД,  са изготвени както 

следва: 

IV.9.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 215 и 217 са изготвени в 

съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

 

IV.10. Техническите предложения на участника “ИНФОМЕД“ ЕООД, са изготвени 

както следва: 

IV.10.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ обособена позиция: № I, ном. 

№№ 238; 347, 349; 354; 355; 409; 410; 428; 429; 431, обособена позиция № II, ном. № 72, са 

изготвени в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.10.2. за участие по обособена позиция №I, ном. 338, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, СЪС ЗАЩИТЕН ПРОЗРАЧЕН ШЛЕМ, С ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, 

С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 98 %, ТИП II, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, са изработени от доста къслива материя. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.10.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “Академик 

Иван Гешов“№ 2Е, за участие по обособена позиция № I, ном. № 338. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.10.3. за участие по обособена позиция №I, ном. 341, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ 

НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 %, ФИКСАЦИЯ С ЛАСТИК, 

ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, са изработени от доста рехава, 

къслива материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.10.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “Академик 

Иван Гешов“№ 2Е, за участие по обособена позиция № I, ном. № 341. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.10.4. за участие по обособена позиция №I, ном. 342 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, С ЛЕНТА ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И 

УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 

99 %, ФИКСАЦИЯ С ВРЪЗКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, са от 

доста рехава, къслива материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член 

на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.10.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “Академик 

Иван Гешов“№ 2Е, за участие по обособена позиция № I, ном. № 342. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.10.5. за участие по обособена позиция №I, ном. 348 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-

двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни 

усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на 

течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване 

на ръбовете чрез слепване, велкро  и адхезив  около врата  и двойно припокриване на гърба, 



 

размери M, L, XL, XXL, нямат залепваща лента. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.10.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “Академик 

Иван Гешов“№ 2Е, за участие по обособена позиция № I, ном. № 348. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.10.6. за участие по обособена позиция №I, ном. 411 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Универсален еднократен стерилен сет, изработен от трислоен 

непропусклив, абсорбиращ материал, съдържащ следните размери чаршафи: Майо чаршаф 

за операционна маса 80х145см.; операционна адхезивна лента за фиксиране 10 х 55 см.; 

кърпи за ръце - 4 бр.; компреси със залепващ край - 2 бр. 100 х 75 см.; чаршаф със залепващ 

край 183 х 183 см.; чаршаф със залепващ край 250 х 150 см.; чаршаф за инструменти 200 х 

150 см., от предишен договор за доставка на изделието практиката сочи, че чаршафите 

протичат, изработени са от тънка пропусклива материя. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.10.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “Академик 

Иван Гешов“№ 2Е, за участие по обособена позиция № I, ном. № 411. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.10.7. за участие по обособена позиция №I, ном. 412, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Еднократен, стерилен универсален комплект от трислоен 

материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан 

полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-

микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за 

маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 

1 усилен  лепящ чаршаф 200/175см;  2 лепящи чаршафа с усилване по цялата ширина 100/90 

см; лепяща лента;  4 целулозни кърпи, от предишен договор за доставка на изделието стана 

ясно, че чаршафите протичат, изработени са от тънка пропусклива материя. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.10.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “Академик 

Иван Гешов“№ 2Е, за участие по обособена позиция № I, ном. № 412. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.11. Техническите предложения на участника “ПАРАМЕДИКА“ООД са изготвени 

както следва: 

IV.11.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 246; 332; 371; 444; 454; 458, са 

изготвени в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.11.2. за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 364, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ОТ 

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С АБСОРБЦИОНННА ПОДЛОЖКА, трудно се отделя лепенката, 

което отнема време. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.11.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; 

бл. 86,  ет. 4, за участие по обособена позиция № I, ном. № 364. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.11.3. за участие по обособена позиция №I, ном. № 432, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧУВАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА МАСА С ОРИЕНТИРОВЪЧЕН 

ВЪНШЕН РАЗМЕР 80/145 СМ И АДСОРБИРАЩА ВЪТРЕШНА ЧАСТ С РАЗМЕР 65/75 СМ, 

изделието е с вътрешна абсорбираща зона, която е доста плътна и трудна за обличане на маса 

по спешност. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.11.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; 

бл. 86,  ет. 4, за участие по обособена позиция № I, ном. № 432. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.11.4. за участие по обособена позиция №I, ном. № 434, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с 

телескопично сгъване от водонепропускрив филм /60г./кв.м./ и горен абсорбиращ слой от 



 

хидрофилен нетъкан, мед. изделия нямат телескопично сгъване. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.11.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; 

бл. 86,  ет. 4, за участие по обособена позиция № I, ном. № 434. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.11.5. за участие по обособена позиция №I, ном. № 443, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ДЖОБ ЗА ИНСТРУМЕНТИ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С 

МИН. Р-РИ 33 Х 38 СМ, размерът не съответства  на техн.изисквания. оферираното изделие е 

с размери 30/40см., а изискуемият размер по техн. спецификация е мин. 33/38см. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.11.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; 

бл. 86,  ет. 4, за участие по обособена позиция № I, ном. № 443. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 

IV.12. Техническите предложения на участника ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“ са 

изготвени както следва: 

IV.12.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 263; 265; 271, 272; 277; 278; 279; 

280; 281; 284; 295 и обособена позиция № II, ном. №№ 74, са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.12.2. за участие по обособена позиция № I, ном. №270, участникът не е представил 

мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване 

на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.12.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста Лулчев"  16; бл. 

244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. ном. 270. 

Мотиви: за участие по обособена позиция  № I, ном. 270 участникът не е представил 

мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване 

на процедурата. 

IV.12.3. за участие по обособена позиция № I, ном. №274, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от 

полибутилат-клапни комплекти и единични конци с четвъртит и заоблен филц, се вадят 



 

трудно от опаковките, т.е ако конецът се дръпне рязко се завързва. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.12.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста 

Лулчев"  16; бл. 244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. № 274. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.12.4. за участие по обособена позиция № I, ном. № 275, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от 

полибутилат-клапни комплекти с четвъртит и заоблен филц, са късливи, разввързват се 

лесно и имат памет на опаковката. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.12.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста 

Лулчев"  16; бл. 244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. № 275. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.12.5. за участие по обособена позиция № I, ном. № 276, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от 

полибутилат…., конците се вадят трудно от опаковките, т.е ако конецът се дръпне рязко той 

се завързва. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.12.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста 

Лулчев"  16; бл. 244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. № 276. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.12.6. за участие по обособена позиция № I, ном. № 286, 287 и 290  участникът не е 

представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т.IV.12.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 14.10., 

б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване от 



 

процедурата участника: ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста Лулчев"  16; бл. 

244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. № 286, 287 и 290   

Мотиви: за участие по обособена позиция № I, ном. № 286, 287 и 290, участникът не е 

представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

IV.12.7. за участие по обособена позиция № I, ном. № 289, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Нерезорбируем, монофиламентен, полипропиленов конец, двойна, 1/2, с 

минимално заострен връх,  предишен опит сочи, че опаковките се отварят трудно по стерилен 

начин. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т.IV.12.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста 

Лулчев"  16; бл. 244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. № 289. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 
 

IV.13. Техническите предложения на участника “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, са изготвени 

както следва: 

IV.13.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 469 и обособена позиция № II, 

ном. №№ 49; 55; 67; 69; 70; 72; 124, са изготвени в съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания. 

IV.13.2. за участие по обособена позиция № I, ном. №240, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза 

тип платно, с доказан антибактериален ефект, опаковките се отварят трудно по стерилен 

начин, което води до нарушаване на опаковката и изделието става неизползваемо. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.13.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД,  гр. София 1510, ул. “Васил 

Кънчев“ № 26, вх. Г, офис №8, за участие по обособена позиция № I, ном. № 240. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.13.3. за участие по обособена позиция № I, ном. №242, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Резорбируем хемостатик от регенирирана, оксидирана целулоза 

тип -плътна вата-еднослойна, с ускорена хемостаза и доказан бактерициден ефект, 

опаковката се отваря трудно по  стерилен начин, което води до нарушаване на опаковката и 



 

изделието става неизползваемо. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.13.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД,  гр. София 1510, ул. “Васил 

Кънчев“ № 26, вх. Г, офис №8, за участие по обособена позиция № I, ном. № 242. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.13.4. за участие по обособена позиция № I, ном. №244, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ВОСЪК за механична хемостаза, 2.5 гр. оп., лесно 

отваряема опаковка, позволяваща сгъване на две, трудно се сгъва на две. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.13.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД,  гр. София 1510, ул. “Васил 

Кънчев“ № 26, вх. Г, офис №8, за участие по обособена позиция № I, ном. № 244. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 

IV.14. Техническите предложения на участника “БУЛМАР МЛ“ ООД, са изготвени 

както следва: 

IV.14.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 349; 352; 409; 410; 416; 421, са 

изготвени в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.14.2. за участие по обособена позиция № I, ном. № 348, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-

двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни 

усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на 

течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване на 

ръбовете чрез слепване, велкро  и адхезив  около врата  и двойно припокриване на гърба, 

размери M, L, XL, XXL, няма залепваща лента. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.14.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 348. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.3. за участие по обособена позиция № I, ном. № 396, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:  МАРЛЕН БИНТ, се разнищва, къса се, изработен е от дразнеща 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 396. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.4. за участие по обособена позиция № I, ном. № 399, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ  х 100 броя в опаковка, 

са изработени от влакнеста материя, непопиващи след стерилизация, променят качестното си 

и цвета, драскат кожата. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 399. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.5. за участие по обособена позиция № I, ном. № 400, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ С РЕНГЕНОВО 

ПОЗИТИВНА НИШКА х 100 броя в опаковка, марлените компреси са твърде тънки и не 

попиват добре. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 400. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 



 

IV.14.6 за участие по обособена позиция № I, ном. № 401, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ ОТ ХИДРОСКОПИЧНА МАРЛЯ 

45/45 СМ., С РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНА НИШКА, са твърде тънки и не попиват добре. Това 

е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 401. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.7. за участие по обособена позиция № I, ном. № 402, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. На ферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ ОТ ХИДРОСКОПИЧНА МАРЛЯ 45/45 

СМ., БЕЗ РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНА НИШКА, 6 ДИПЛИ, абсорбацията не отговаря на 

техн.изисквания, не попиват добре. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 402. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.8. за участие по обособена позиция № I, ном. № 404, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. На оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: МАРЛЕНИ ЛЕНТИ - ДВОЙНО ОБШИТИ 5СМ / 100 СМ, 4 

ДИПЛИ, абсорбацията не отговаря на техническите изисквания –не попиват добре. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 404. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.14.9. за участие по обособена позиция № I, ном. № 405, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 



 

Възложителя от документацията за участие. На оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ,МАРЛЕНИ ЛЕНТИ - ДВОЙНО ОБШИТИ 5СМ / 100 СМ, 6 

ДИПЛИ абсорбацията не отговаря на техническите изисквания –не попиват добре. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 405. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.10. за участие по обособена позиция № I, ном. № 408, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: МАРЛЯ  НА МЕТЪР Х 200 М В ТОП-17/13 Н, е 

изработено от некачествена материя. След вода оставят власинки и конци по повърхностите. 

Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 408. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.11. за участие по обособена позиция № I, ном. № 411, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Универсален еднократен стерилен сет, изработен от трислоен 

непропусклив, абсорбиращ материал, съдържащ следните размери чаршафи: Майо чаршаф 

за операционна маса 80х145см.; операционна адхезивна лента за фиксиране 10 х 55 см.; 

кърпи за ръце - 4 бр.; компреси със залепващ край - 2 бр. 100 х 75 см.; чаршаф със залепващ 

край 183 х 183 см.; чаршаф със залепващ край 250 х 150 см.; чаршаф за инструменти 200 х 

150 см., Не отговаря на зададените размери. Оферират лента за фиксиране -   е 90х81, а по 

техн. спецификация лентата е 10х55см. оферираният чаршаф е 90х75, а по спецификация 

същият е 80х145см. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 411. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.12. за участие по обособена позиция № I, ном. № 412, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие, оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Еднократен, стерилен универсален комплект от 

трислоен материал с бариерен слой от полиетиленов филм без пори 25г/кв.м., хидрофилен 

полипропиленов нетъкан материал, топлинно слепен, 30г/кв.м и усилена зона от нетъкан 

полипропилен с конструкция тип "сандвич" (микронишки-топлоиздухани нишки-

микронишки), 55г/кв.м, 11 компонента: 1 чаршаф за опер. маса, усилен 140/190 см, 1 чувал за 

маса за инструменти с телескопично сгъване 80/145 см, 1 усилен лепящ чаршаф 170/300 см; 

1 усилен  лепящ чаршаф 200/175см; 2 лепящи чаршафа с усилване по цялата ширина 100/90 

см; лепяща лента;  4 целулозни кърпи, оферираният размер на основният чаршаф е 

150/200см.,  а изискуемият по спецификация е 140/190см. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 415. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.13. за участие по обособена позиция № I, ном. № 415 е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 412. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.14. за участие по обособена позиция № I, ном. №; 424, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ -

ЛЕПЯЩ КРЪГ 10 СМ, С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, е с нисък клас на качество – изработен е от пропусклива 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.14.14. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 424. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.14.15. за участие по обособена позиция № I, ном. № 432, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧУВАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА МАСА С 

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН ВЪНШЕН РАЗМЕР 80/145 СМ И АДСОРБИРАЩА ВЪТРЕШНА ЧАСТ 

С РАЗМЕР 65/75 СМ, мед изделие е изработено от пропусклива материя, с размери 75/150 

при зададени 80/145 см. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.14.15. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски 

ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. № 432. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 

IV.15. Техническите предложения на участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, са 

изготвени както следва: 

IV.15.1. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 214; 352; 353; 355; 390; 406; 407; 

408; 410; 437; 465; 467 и обособена позиция № II, ном. №№ 20; 76; 77; 78, са изготвени в 

съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.15.2. за участие по обособена позиция № I, ном. 345, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Хирургични, еднократни шапки от плътен нетъкан текстил със 

здрава елактична фиксация и диаметър в сгънато състояние не по-малко от 45см, 

въздухопропускливи, тип “барета“, не съответстват по размер. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № I, ном. № 345. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 



 

IV.15.3. за участие по обособена позиция № I, ном. 388, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Адхезивна лента за обща употреба хипоалергична копринена, 

запарва, което е предпоставка за кожна алергия. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № I, ном. № 388 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.4. за участие по обособена позиция № I, ном. 389, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Адхезивна пореста хирургическа лента прозрачна пластмасова, 

лесно се къса,  прозрачността задържа течности, кръв, предпоставка за образуване на кожна 

алергия. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № I, ном. № 389 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.5. за участие по обособена позиция № I, ном. 396, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: МАРЛЕН БИНТ, се разнищва, къса се, изработен е от дразнеща 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № I, ном. № 396 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.6. за участие по обособена позиция № I, ном. 402, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ ОТ ХИДРОСКОПИЧНА МАРЛЯ 



 

45/45 СМ., БЕЗ РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНА НИШКА, 6 ДИПЛИ, абсорбацията не отговаря на 

техн.изисквания, не попиват добре. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № I, ном. № 402. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.7. обособена позиция № II, ном. №21, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА С МАНШЕТ ОТ №4,5 ДО №9, са с 

ниски експлоатационин качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № II, ном. № 21 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.8. обособена позиция № II, ном. №87, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см., e с ниски експлоатационин 

качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № II, ном. № 87 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.9. обособена позиция № II, ном. №89, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см./налягане - 4 bar, 

съвместим с перфузори Браун, e с ниски експлоатационин качества. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.15.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № II, ном. № 89 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.15.10. обособена позиция № II, ном. №95, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Трипътно кранче със съвършено прозрачен корпус от 

микрокристален полиамид; издържащо налягане до 4 bar; въртене на 360; радиално и 

аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус, с удължител 10 см., устойчиво на 

липидни емулсии и агресивни медикаменти, e с ниски експлоатационин качества. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.15.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н 

Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № II, ном. № 95 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.16. Техническите предложения на участника “МЕДИМАГ“ЕООД, са изготвени 

както следва: 

IV.16.1. обособена позиция № I, ном. №№ 12; 17; 19; 21; 35; 72; 81; 87; 90; 192; 193; 209.и 

по обособена позиция № II, ном. №№ 13; 14; 15; 123, са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.16.2. обособена позиция № II, ном. №35 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Сет за инвазивно измерване на артериално и централно венозно 

налягане, единичен, съдържащ система без въздуховод за затворена промивка, една камера и 

един удължител, съвместим за работа с монитори Fukuda Denshi, DPT - 6000, е 

несъвместивмо с наличния в болницата интерфейс. Това е видно от представеното становище 

на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.16.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “МЕДИМАГ“ЕООД,  гр. София - 1404; кв. Манастирски 

ливади - изток, ул. “Димитър Сагаев“ № 19, за участие по обособена позиция № II, ном. № 35. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 



 

17. Техническите предложения на участника “СОЛОМЕД“ ЕООД, са изготвени както 

следва: 

17.1. за участие по обособена позиция № I, ном. , за участие по обособена позиция № I, 

ном. №№ 104; 126; 127; 128; 129; 130; 166; 204; 214; 218; 223; 231; 232; 250; 254; 255; 256; 257; 

258; 259; 260; 263; 264; 271; 272; 277; 279; 280; 281, 321; 326; 327; 329; 330; 331; 350; 351; 356; 

357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 390;; 406; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 459; 460; 461; 462; 464; 

465; 466; 467; 471; 472; 473; 474 и по обособена позиция № II, ном. №№ 8; 9; 10; 20; 21; 26; 27; 

28; 29; 30; 31; 32; 37; 39; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 

74; 76; 78; 80; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 

106; 107; 108; 110; 111; 112; 118; 119; 121; 122, са изготвени в съответствие с предварително 

обявените от Възложителя условия и изисквания. 

17.2. за участие по обособена позиция № I, ном. №97, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: КОНДЮИТИ /ПРОТЕЗА + КЛАПА МЕХАНИЧНА - БЕЗ 

КАРБОНОВО ПОКРИТИЕ НА КЛАПНИЯ РИНГ ОТ №23 ДО №29, е необходимо да се 

постави в хепаринов разтвор, което отнема значително повече време и самата протеза 

кърви повече в сравнение с останалите налични протези. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. № 97. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.3. за участие по обособена позиция № I, ном. 244, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ВОСЪК за механична хемостаза, 2.5 гр. оп., лесно 

отваряема опаковка, позволяваща сгъване на две, стерилен восък трудно се сгъва на две. 

Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. № 244. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.4. за участие по обособена позиция № I, ном. 270, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: РЕЗОРБИРУЕМ МОНОФИЛАМЕНТЕН КОНЕЦ, 



 

ПОЛИДИАКСАНОН СЪС СРОК НА РЕЗОРБЦИЯ 210 ДНИ, предишен опит сочи, че 

конците трудно се отварят по стерилен начин. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. № 270. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.5. за участие по обособена позиция № I, ном. 296, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЕЛЕКТРОДИ ЗА ВРЕМЕНЕН ПЕЙС - МЕЙКЪР 2/0, 1/2 

ИЗВИВКА на иглата, иглата прорязва, което прави изделието непрактично за употреба. Това 

е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 
С оглед на изложеното в т. IV.17.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном.296 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.6. за участие по обособена позиция № I, ном. 298 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ТЕЛ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА СТЕРНУМ X 4 БР./ОП X 45 СМ., 1/2 РЕЖЕЩА 

ТЕЖКА ИГЛА, се отварят трудно по стерилен начин, по  ном. 298.3/Steelex sternum set/ и ном. 

298.4/Steelex sternum set/, теловете се пречупват лесно. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 298 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.7. за участие по обособена позиция № I, ном. 308 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ТИП С. Синтетичен, резорбируем монофиламентен конец с 

дълъг срок на резорбция /6-7 месеца/, съставен от полидиаксанон с игла от неръждаема 



 

стомана със силиконово покритие, предишен опит сочи, че изделието се отваря трудно по 

стериблен начин. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 
С оглед на изложеното в т. IV.17.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 308. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.8. за участие по обособена позиция № I, ном. 341 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ 

НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА, са изработени от лесно пропусклива материя. Това е видно 

от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 341. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.9. за участие по обособена позиция № I, ном. 342 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, С ЛЕНТА ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И 

УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 

99 %, ФИКСАЦИЯ С ВРЪЗКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, 

изработени от лесно пропусклива материя. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 
С оглед на изложеното в т. IV.17.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 342. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.10. за участие по обособена позиция № I, ном. 396 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 



 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: МАРЛЕН БИНТ, се разнищва, къса се, изработен е от дразнеща 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 396. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.11. за участие по обособена позиция № I, ном. 399 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ  х 100 броя в опаковка, 

са изработени от влакнеста материя, непопиващи след стерилизация, променят качестното си 

и цвета, драскат кожата. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 399. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.12. за участие по обособена позиция № I, ном. 408 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: МАРЛЯ НА МЕТЪР Х 200 М В ТОП-17/13 Н е изработено от 

некачествена материя. След вода оставят власинки и конци по повърхностите. Това е видно 

от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 408. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.13. за участие по обособена позиция № I, ном. 345 Хирургични, еднократни шапки 

от плътен нетъкан текстил със здрава елактична фиксация и диаметър в сгънато 

състояние не по-малко от 45см, въздухопропускливи, тип “барета“, не съответстват по 

размер. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията.  



 

С оглед на изложеното в т. IV.17.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 345. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.17.14. за участие по обособена позиция № I, ном. 252; 289; 328; 470, обособена 

позиция № II, ном. №22, 24, 25, 43, 113, 120 участникът не е представил мостри, каквото е 

изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.14. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  за участие 

по обособена позиция № 252; 289; 328; 470,  обособена позиция № II, ном. № 22, 24, 25, 43, 113, 

120. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № I, ном. № 252; 289; 328; 470, обособена 

позиция № II, ном. №22, 24, 25, 43, 113, 120 участникът не е представил мостри, каквото 

е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на 

процедурата.  

IV.17.15. за участие по обособена позиция № I, ном.251, Система за почасово отчитане 

на урина с вертикален дизайн; 500 мл. вместимост на урино-колектора, в центъра 40 мл. 

измервателен цилиндър с три отвора на предната част. Шлаух 150 см. с двоен лумен и 

спираловидна, непречупваща се част в свързващата точка с измервателната камера, 

KombiKon порт за вземане на проби без игла, бактерициден хидрофобен 5µ вент за въздух, 2 бр. 

невъзвратни клапи, 1,5 л. сменяема торба, по обособ. поз. № I, ном. 251.3. оферираното изделие 

е с вместимост 3л, а по техн. спецификация изделието трябва да бъде 30,5л. 

С оглед на изложеното в т. IV.17.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49,  

за участие по обособена позиция № II, ном. 251. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

 

IV.18 Техническите предложения на участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, за 

IV. 18.1.участие по обособена позиция № I, ном. № I, ном. №№ 214; 239; 245; 248; 249; 

252; 338; 339; 341; 342; 343; 344; 347; 348; 349; 352; 353; 354; 355; 357; 358; 363; 364; 365; 366; 

373; 375; 376; 378, 380; 381; 382; 384; 387; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 

401; 402; 403; 404; 405; 407; 408; 410; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 

424; 425; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 441; 442; 443; 444; 445; 459; 465; 467; 483 и 

обособена позиция № II, ном. №№ 58; 63; 64; 65; 66; 75; 76; 77; 90, са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.18.2. за участие по обособена позиция № I, ном. 330; е установено несъответствие на 



 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ОСТРИЕТА ОТ ВЪГЛЕРОДНА СТОМАНА ОТ №10 ДО №20, при 

отваряне по стерилен начин се нарушава опаковката на изделията. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.18.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 330. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.33.за участие по обособена позиция № I, ном. 331; е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СКАЛПЕЛИ ЕДНОКРАТНИ С ПРОТЕКТОР ОТ №10 ДО №15, 

при отваряне по стерилен начин се нарушава опаковката на изделията. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.18.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 331. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.4. за участие по обособена позиция № I, ном. 345, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН 

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ СЪС ЗДРАВА ЕЛАСТИЧНА ФИКСАЦИЯ И ДИАМЕТЪР В СГЪНАТО 

СЪСТОЯНИЕ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 45 СМ., ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП БАРЕТА не 

съответстват по размер. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.18.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 345. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.5.за участие по обособена позиция № I, ном. 388, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Адхезивна лента за обща употреба хипоалергична копринена, 

запарва, което е предпоставка за кожна алергия. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 388. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.6.за участие по обособена позиция № I, ном. 462, е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛНИ, ТРИКОМПОНЕНТНИ, ПЕРФУЗОРНИ 

СПРИНЦОВКИ са с ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № I, ном. 462. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.7.  за участие по обособена позиция № II, ном. 21 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА С МАНШЕТ ОТ №4,5 ДО №9 е с ниски 

експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 21. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.8. за участие по обособена позиция № II, ном. 87 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см, е с ниски експлоатационни 

качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 87. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.18.9. за участие по обособена позиция № II, ном. 112 е установено  

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Самозареждаща се интравенозна система за инфуз. 

разтвори устойчива на налягане 2 bar, е с ниски експлоатационни качества. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 112. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.18.10. за участие по обособена позиция № I, ном. 243 е установено  

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Резорбируем хемостатик от оксидирана 

регенерирана целулоза  с ускорен хемостатичен и доказан бактерициден ефект - еднослойна 

плътна вата, трудно се отваря по стерилен начин.Това е видно от представеното становище 

на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 112. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.18.11. за участие по обособена позиция № I, ном. 244 е установено  

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ВОСЪК за механична хемостаза, 2.5 гр. 

оп., лесно отваряема опаковка, позволяваща сгъване на две, трудно се сгъва на две. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.18.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н 

Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по 

обособена позиция № II, ном. 112. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

 

IV.19. Техническите предложения на участника “ЕКОС МЕДИКА“ ЕООД, са 

изготвени както следва: 

IV. 19.1. за участие по обособена позиция № I, ном. № I, ном. №№ 230; 233; 234; 239; 240; 

241; 242; 243; 244; 263; 266; 267; 268; 269; 270; 274; 275; 276; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 

292; 293; 296; 297; 298; 327; 328; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 374; 375; 376; 377; 385; 387; 

388, са изготвени  в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и 

изисквания. 

IV. 20. Техническите предложения на участника “ГЮС“ ООД, са изготвени както 

следва: 

IV.20.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 43; 473 и обособена позиция № II, 

ном. №№ 17; 18; 46; 49; 93; 94; 110; 121, са изготвени  в съответствие с предварително 

обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.20.2. за участие по обособена позиция № II, ном. 13 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ИНТРОДЮСЕРИ ЗА СУАН - ГАНЦ КАТЕТРИ 8.0 FR, 

позволяващи асептично въвеждане и позициониране на катетъра - съдържащи дезиле с 

водач и стерилно полиетиленово чорапче, съвместими със Суан ганц катетър 

конвенционален за възрастни, производство на Edwards Lifesciences LLC или еквивалентно, 

не отговаря на техническото задание. Оферираното от участника изделие е Комплект за 

спешна трахеотомия - mini - trach II Seldinger. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице-член на комисисията, както и от приложеното техническо предложение по позиция 

№ II, ном. 13. 

С оглед на изложеното в т. IV.20.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ГЮС“ ООД,  София-1618, 

ул. “Казбек“, № 45, за участие по обособена позиция № II, ном. 13. 



 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.20.3. за участие по обособена позиция № II, ном. 22 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ВОДАЧ ЗА ИНТУБАЦИОННА ТРЪБА с ограничител за 

атравматична манипулация, не съответства на оферираното от участника. Участникът е 

оферирал изделие: Тръба интубационна, специален мек балон с ниско налягане и голям обем, 

Мърфи око, орална/назална, рентгено контрастна линия. 

С оглед на изложеното в т. IV.20.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ГЮС“ ООД,  София-1618, 

ул. “Казбек“, № 45, за участие по обособена позиция № II, ном. 22. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.20.4. за участие по обособена позиция № II, ном. 43 и ном. 113, участникът не е 

представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.20.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: “ГЮС“ ООД,  София-1618, 

ул. “Казбек“№ 45, за участие по обособена позиция № II, ном. 43 и ном. 113. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № № II, ном. 43 и ном. 113участникът не е 

представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

IV.20.5. за участие по обособена позиция № II, ном. 87 е установено несъответствие на 

техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см., е с ниски експлоатационни 

качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице-член на комисисията, както 

и от приложеното техническо предложение по позиция № II, ном. 87. 

С оглед на изложеното в т. IV.20.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ГЮС“ ООД,  София-1618, 

ул. “Казбек“, № 45, за участие по обособена позиция № II, ном. 87. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.Техническите предложения на участника МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА  

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, са изготвени както следва: 



 

 IV.21.1 За участие по обособена позиция № I, ном. № 188; 214; 252; 330; 331; 352; 353; 

354; 363; 366; 375; 376; 390; 435; 437; 438; 444; 445; 459;  460; 461; 465; 467 и обособена позиция 

№ II, ном. №№ 9; 20; 23; 24; 25; 38; 42; 43; 46; 47; 49; 54; 55; 56; 59; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 73; 

76; 77; 78; 86; 98; 110; 111; 116, са изготвени  в съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания. 

IV.21.2. За участие по обособена позиция № I, ном. № 244, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ВОСЪК за механична хемостаза, 2.5 гр. оп., лесно 

отваряема опаковка, позволяваща сгъване на две, восъкът трудно се гъва на две. Това е 

видно то представеното становище от мед. специалист – член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 244. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.3. За участие по обособена позиция № I, ном. № 338, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, СЪС ЗАЩИТЕН ПРОЗРАЧЕН ШЛЕМ, С ПОКРИТИЕ ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, 

С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ с каталожен №465-002 връзките са прекалено дълги, което 

затруднява употребатан а изделието. Това е видно то представеното становище от мед. 

специалист – член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 338. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.4. За участие по обособена позиция № I, ном. № 343, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП КЕПЕ, не отговаря на техническите 

изисквания. Това е видно то представеното становище от мед. специалист – член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 343. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.5. За участие по обособена позиция № I, ном. № 344, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ТИП ШЛЕМ 

ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, НАПЪЛНО 

ПОКРИВАЩИ ГЛАВАТА И ВРАТА, СЪС СПЕЦИАЛНА АБСОРБИРАЩА ЛЕНТА, СЪС 

ЗДРАВА ФИКСАЦИЯ В ПРЕДНАТА ЧАСТ И В ОБЛАСТТА НА ВРЪЗКИТЕ, не са 

въздухопропускливи. Това е видно то представеното становище от мед. специалист – член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 344. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.6. За участие по обособена позиция № I, ном. № 345, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН 

ТЕКСТИЛ СЪС ЗДРАВА ЕЛАСТИЧНА ФИКСАЦИЯ И ДИАМЕТЪР В СГЪНАТО СЪСТОЯНИЕ 

НЕ ПО-МАЛКО ОТ 45 СМ., ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП БАРЕТА, с каталожен N 461-005, 

не са въздухопропускливи. Това е видно то представеното становище от мед. специалист – 

член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 345. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.7. За участие по обособена позиция № I, ном. № 364, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ОТ НЕТЪКАН 

ТЕКСТИЛ С АБСОРБЦИОНННА ПОДЛОЖКА, mревръзките не се фиксират добре и лесно 

се отлепят. Това е видно то представеното становище от мед. специалист – член на 

комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.21.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 364. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.8. За участие по обособена позиция № I, ном. № 388, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Адхезивна лента за обща употреба хипоалергична 

копринен,  запарва, което е предпоставка за кожна алергия. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 388. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV. 21.9.За участие по обособена позиция № I, ном. № 414,  е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ 

ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 

ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 414. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

 IV.21.10. За участие по обособена позиция № I, ном. № 417, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ 

ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  150/170, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 

ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, е с размери 150/180см. а изискването по техн. спецификация е да 

бъде 150/170см. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.21.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 417. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.11. За участие по обособена позиция № I, ном. № 418, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С 

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка 

и пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 418. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.12. За участие по обособена позиция № I, ном. № 420, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С 

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 150/175 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, изделието е изработено от пропусклива материя. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 
С оглед на изложеното в т. IV.21.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 420. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.13. За участие по обособена позиция № I, ном. № 422, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С 

ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 170/300 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, мед. изделие е с оферирани размери 110/300см., а по техн. 



 

спецификация размерите са 170/300см. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 422. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.14. За участие по обособена позиция № I, ном. № 434 е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Стерилен еднократен чувал за маса за инструменти с 

телескопично сгъване от водонепропускрив филм /60г./кв.м./ и горен абсорбиращ слой от 

хидрофилен нетъкан полипропилен /30г./кв.м./: ориентировъчни размери 80 x 145 см., 

ориентировъчен размер на абсорбираща зона 60x145 см., мед. изделия нямат телескопично 

сгъване. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.14. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 434. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.15. За участие по обособена позиция № I, ном. № 446 е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: АНТИМИКРОБНО ИНЦИЗИОННО ФОЛИО, съдържащо 0.092 

мг/кв.см. йодофор, се отварят трудно по стерилен начин. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 
С оглед на изложеното в т. IV.21.15. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 446. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.16. За участие по обособена позиция № II, ном. № 21 е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА С МАНШЕТ ОТ №4,5 ДО №9 e с ниски 



 

експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.16. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № II, ном. 21. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.17. За участие по обособена позиция № II, ном. № 58 е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЛАРИНГЕАЛНА МАСКА, ЕДНОКРАТНА,  e с ниски 

експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 
С оглед на изложеното в т. IV.21.17. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № II, ном. 58. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.18. За участие по обособена позиция № II, ном. № 87 е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см. e с ниски експлоатационни 

качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.18. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) и от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № II, ном. 87. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.19. За участие по обособена позиция № I, ном. №424, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ПРОРЕЗ -

ЛЕПЯЩ КРЪГ 10 СМ, С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  75/90 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА 

EN13795 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, е с нисък клас на качество – изработен е от пропусклива 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 



 

С оглед на изложеното в т. IV.21.19. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. 

София, ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. 424. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.21.20. За участие по обособена позиция № I, ном. №№371; 381; 389, 419, 421; 424, 425; 

439, и обособена позиция № II, ном. № 22, участникът не е представил мостри, каквото е 

изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.21.20. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ул. 

“Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. №№371; 381; 389, 419, 421; 424, 425; 

439, и обособена позиция № II, ном. № 22. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № I, ном. №№371; 381; 389, 419, 421; 424, 

425; 439, и обособена позиция № II, ном. № 22, участникът не е представил мостри, каквото е 

изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване на процедурата. 

IV.22. Техническите предложения на участника “МЕДИЛОН“ ЕООД, са изготвени както 

следва: 

IV.22.1.за участие по обособена позиция № I, ном. № 198; 262, 469 и обособена позиция № 

II, ном. №№ 20; 21; 22; 55; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 109, са изготвени  в 

съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

22.2.За участие по обособена позиция № II, ном. №№ 23; 24; 25, участникът не е 

представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.22.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: “МЕДИЛОН“ ЕООД, бул. „България“ №98, Бизнес сграда Астра,   

вх. Д, ет. 2, офис 4Д, за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 23; 24; 25. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 23; 24; 25, участникът не е 

представил мостри, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

IV.23. Техническите предложения на участника “ДИАМЕД“ ЕООД, са изготвени 

както следва: 

IV.23.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 214; 215; 216; 217; 226; 459; 

461; 464; 465; 467 и обособена позиция № II, ном. №№ 36; 118, са изготвени  в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.23.2. за участие по обособена позиция № I, ном. №462, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛНИ, ТРИКОМПОНЕНТНИ, ПЕРФУЗОРНИ 

СПРИНЦОВКИ са с ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.23.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 



 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ДИАМЕД“ ЕООД, гр. София - 1113; Населено място гр. 

София; Район Изгрев; Жолио Кюри  48, за участие по обособена позиция № I, ном. 462. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.24. Техническото предложение на участника “ДЖИ МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, по  
обособена позиция № II, ном. №№ 35, е изготвено в съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания. 

IV.25.Техническите предложения на участника “НОВАМЕД ХЕЛДКЕЪР“ ЕООД, по 

IV.25.1.обособена позиция № I, ном. №№ 263; 264; 265; 271; 278; 281; 282; 283, са изготвени в 

съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.25.2.за участие по обособена позиция № I, ном. №277, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: НЕРЕЗОРБИРУЕМИ КОНЦИ ПЛЕТЕНА КОПРИНА С 

ПОКРИТИЕ по ном.  277.2. , а по ном. 277.1.– лигатурата се къса, когато се  поставя на игла.  

Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.25.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “НОВАМЕД ХЕЛДКЕЪР“ ЕООД, гр. Плевен - 5800; 

ул.“Свети Кирил и Методии“ № 21, за участие по обособена позиция № I, ном. 277. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.26. Техническите предложения на участника ЕТ “ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“, 

за участие по обособена позиция № I I, ном. №№ 1; 2; 3; 4; 5; 34, са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.27. Техническите предложения на участника “РСР“ ЕООД, са изготвени както  

следва: 

IV.27.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 153; 154; 155; 156; 166; 187; 190; 201; 

251; 254; 352; 383; 384; 464; 468; 470 и обособена позиция № II, ном. №№ 9; 21; 41; 46; 48; 49; 58; 

65; 66; 75; 79; 89; 93; 94; 96; 98; 99; 100; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 112; 113; 119; 120, са 

изготвени в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.27.2. За участие по обособена позиция № II, ном. №10,  участникът не е представил 

мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване 

на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.27.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, партер, ап. 

2, за участие по обособена позиция № II, ном. №10. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 10, участникът не е представил 

мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване 

на процедурата. 

IV.27.3. за участие по обособена позиция № II, ном. №39, е установено несъответствие 



 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ЦВН ПО ХАЙДЕЛБЕРГ 14СМ. e с ниски 

експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.27.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, 

партер, ап. 2, за участие по обособена позиция № II, ном. 39. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.27.4. за участие по обособена позиция № II, ном. №47, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: САМОРАЗГЪВАЩ СЕ БАЛОН ЗА ВЪЗРАСТНИ, ЗА 

МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА, С КЛАПА, ПОДЛЕЖАЩ НА АВТОКЛАВИРАНЕ 

(ресусцитатор) e с ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.27.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, 

партер, ап. 2, за участие по обособена позиция № II, ном. 47. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.27.5. за участие по обособена позиция № II, ном. №87, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР 150 см., e с ниски експлоатационни 

качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.27.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, 

партер, ап. 2, за участие по обособена позиция № II, ном. 87. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.27.6. за участие по обособена позиция № II, ном. №88, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: УДЪЛЖИТЕЛ ЗА ПЕРФУЗОР ФОТОЧУВСТВИТЕЛЕН 150 СМ., e 



 

с ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.27.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, 

партер, ап. 2, за участие по обособена позиция № II, ном. 88. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.28. Техническите предложения на участника  “МЕДИКАРД“ ООД, са изготвени 

както следва: 

IV.28.1.за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 1; 2, 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 19; 

20; 25; 26; 

30; 31; 32; 33; 34; 37; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 107; 108; 109; 112; 118; 119; 205; 

213; 250; 261, 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 325; 455; 470; 471; 472; 473 и 

обособена позиция № II, ном. №№ 20; 36; 44; 45; 54; 65; 66; 73; 75; 76. 87; 110; 113, са изготвени 

в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

IV.28.2. за участие по обособена позиция № I, ном. №21, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА С МАНШЕТ ОТ №4,5 ДО №9, e с 

ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

 С оглед на изложеното в т. IV.28.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “МЕДИКАРД“ ООД, София - 1618; ул. “Иван Сусанин“ 

 №44, за участие по обособена позиция № II, ном. 21. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.28.3. за участие по обособена позиция № II, ном. №81, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Кристално прозрачен торакален катетър, изработен от 

термочувствително PVC, с маркери на дълбочина 2 см. за лесно и прецизно позициониране, e 

с ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

 С оглед на изложеното в т. IV.28.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “МЕДИКАРД“ ООД, София - 1618; ул. “Иван Сусанин“ 

 №44, за участие по обособена позиция № II, ном. 81. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.28.4. за участие по обособена позиция № I, ном. №97, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Стопер предпазващ от заразяване с микроорганизми, химични, 

радиоактивни вещества и др.; устойчив на налягане до 2 бара, с инжекционен порт, e с 

ниски експлоатационни качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

 С оглед на изложеното в т. IV.28.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “МЕДИКАРД“ ООД, София - 1618; ул. “Иван Сусанин“ 

 №44, за участие по обособена позиция № II, ном. 97. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

 

IV.29. Техническите предложения на участника  “БУЛМЕД 2000“ ЕООД, са 

изготвени както следва: 

IV.29.1. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 64; 69; 79; 83; 90; 95; 97; 219; 

 262; 350; 351 и обособена позиция № II, ном. №№ 33, са изготвени в съответствие с 

предварително обявените от Възложителя условия и изисквания. 

 

IV.30. Техническите предложения на участника  “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, са изготвени 

 както следва: 

IV.30.1. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 349; 352; 354; 355; 371; 376; 

383; 409; 413; 421; 427; 443, са изготвени в съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания. 

 IV.30.2. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 341, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН 

НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  

ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 %, ФИКСАЦИЯ С 

ЛАСТИК, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, са изработени от лесно 

пропусклива материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 341. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

Мотиви:  



 

Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.3. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 342, е установено  

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН 

НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, С ЛЕНТА ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН 

КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА 

ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 %, ФИКСАЦИЯ С ВРЪЗКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, са изработени от рехава, къслива материя. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 342. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.4. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 343, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП КЕПЕ, не са във формата на “кепе“. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 343. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.5. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 344, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация:  ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ТИП 

ШЛЕМ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН МАТЕРИАЛ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, НАПЪЛНО 

ПОКРИВАЩИ ГЛАВАТА И ВРАТА, СЪС СПЕЦИАЛНА АБСОРБИРАЩА ЛЕНТА, СЪС 

ЗДРАВА ФИКСАЦИЯ В ПРЕДНАТА ЧАСТ И В ОБЛАСТТА НА ВРЪЗКИТЕ, не отговарят на 

техническите изисквания – нямат абсорбиращи ленти. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 



 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 344. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.6. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 345, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:  ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН 

НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ СЪС ЗДРАВА ЕЛАСТИЧНА ФИКСАЦИЯ И ДИАМЕТЪР В СГЪНАТО 

СЪСТОЯНИЕ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 45 СМ., ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП БАРЕТА, не 

съответстват по размер. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и , т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 345. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.7. за участие по обособена позиция № I,  ном. №№  348, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:  Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-

двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни 

усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на 

течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване 

на ръбовете чрез слепване, велкро  и адхезив  около врата  и двойно припокриване на гърба, 

размери M, L, XL, XXL, нямат залепваща лента. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 348. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.8. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 364,  е установено 

несъответствие 



 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация:  САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ОТ НЕТЪКАН 

ТЕКСТИЛ С АБСОРБЦИОНННА ПОДЛОЖКА, се отварят трудно по стерилен начин. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) и т. 14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата,  Комисията 

предлага за отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. 

Миджур № 14,  за участие по обособена позиция № I, ном. 364. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.9. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 381, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИПОАЛЕРГИЧНА  ЛЕНТА ЗА ФИКСИРАНЕ, ВЪРХУ НОСЕЩА 

ХАРТИЯ,   не прилепва върху кожата на пациента. Това е видно от представеното становище 

на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 381. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  

IV.30.10. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 385,  е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Превръзки за интравенозен катетър- нетъкан комбинация 

полиестер и транспаретна част, не прилеппва към абоката, изработена е от слаба тъкан, 

освен това алергизира кожата. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член 

на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 385. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата.  



 

IV.30.11. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 417,  е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ ТРИСЛОЙНИ 

С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ  150/170, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, мед. изделие е изработено от пропусклива материя. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 417. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.30.12. за участие по обособена позиция № I,  ном. №443,  е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ДЖОБ ЗА ИНСТРУМЕНТИ С ЛЕПЯЩА ЛЕНТА С 

МИН. Р-РИ 33 Х 38 СМ, от предишен договор се установи, че лепящата лента се отлепя 

лесно. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14,  

за участие по обособена позиция № I, ном. 443. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.30.13. за участие по обособена позиция № I,  ном.№№ 366; 374;432; 441, участникът 

не е 

представил мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.30.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14, за участие 

по обособена позиция № I, ном. №№366; 374;432; 441. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № I, ном. №№366; 374;432; 441, участникът не е 

представил мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

IV.31. Техническите предложения на участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, са изготвени 

както следва: 

IV.31.1. за участие по обособена позиция №I, ном. №№347, 352; 353, 354; 355; 357, 358,   



 

363, 384,  390, 406, 407, 409; 410, 413, 416, 421, 435, 437, 464, 465, 467 и  обособена позиция №II, 

ном. №№  76, 77, 78, 82,  са изготвени в съответствие с предварително обявените от 

Възложителя условия и изисквания. 

IV.31.2. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 252,  е установено 

несъответствие  

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛНА УРИНАТОРНА ТОРБА С ОБЕМ 2000 МЛ И 

ДЪЛЖИНА НА ШЛАУХА НЕ ПО МАЛКО ОТ 130 СМ, С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ, са 

неподходящи за работа, разлепват се и пропускат. Това е видно от представеното становище 

на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 252. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.3. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 339,  е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 95 %, ТИП I, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 

14683 ИЛИ  ЕКВИВАЛЕНТНО, са изработени от лесно пропусклива материя. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31. 3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 339. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.4. за участие по обособена позиция № I,  ном. №341, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ 

НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА, ФИЛТРАЦИЯ НАД 99 %, ФИКСАЦИЯ С ЛАСТИК, 

ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, са изработени от лесно пропусклива 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.4. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 



 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 341. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.5. за участие по обособена позиция № I,  ном. №342, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ МАСКИ ОТ ХИПОАЛЕРГИЧЕН НЕТЪКАН 

МАТЕРИАЛ, С ЛЕНТА ПРОТИВ ИЗПОТЯВАНЕ, ТРИСЛОЙНИ С НАЗАЛЕН КЛИП И 

УДЪЛЖЕНО ЗАЩИТНО  ДЕЙСТВИЕ НАД 5 ЧАСА, С БАКТЕРИАЛНА ФИЛТРАЦИЯ НАД 

99 %, ФИКСАЦИЯ С ВРЪЗКИ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN 14683 ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, са 

изработени от лесно пропусклива материя. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.5. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 342. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.6. за участие по обособена позиция № I,  ном. №345, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИРУРГИЧНИ, ЕДНОКРАТНИ ШАПКИ ОТ ПЛЪТЕН НЕТЪКАН 

ТЕКСТИЛ СЪС ЗДРАВА ЕЛАСТИЧНА ФИКСАЦИЯ И ДИАМЕТЪР В СГЪНАТО 

СЪСТОЯНИЕ НЕ ПО-МАЛКО ОТ 45 СМ., ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВИ, ТИП БАРЕТА, не 

съответстват по размер. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.6. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, т. 9.1. (за 

съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) и т. 14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата,  Комисията 

предлага за отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни 

Богров; ул. “40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 345. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.7. за участие по обособена позиция № I,  ном. №348, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 



 

техническа спецификация: Стерилна, еднократна, хирургическа престилка, универсална-

двойно опаковани, с две кърпи, с междинен слой от микрофибри (40 г/кв.м) и допълнителни 

усилени зони в предната част и на ръкавите (38 г/кв.м), възпрепятстващ преминаването на 

течности и бактерии, висока въздухопропускливост, ниска степен на късане, съединяване 

на ръбовете чрез слепване, велкро  и адхезив  около врата  и двойно припокриване на гърба, 

размери M, L, XL, XXL, нямат залепваща лента. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.7. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 348. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.8. за участие по обособена позиция № I,  ном. №359, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Хирургични, латексови ръкавици, с пудра, анатомични, 

стеризирани с Гама ирадиация, съдържание на протеини 50-100µг/г, с прав маншет без 

ринг, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, р-ри 5,5 - 9, Дължина 285 мм, 

трудно се отварят стерилно и пудрата остава по пръстите. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.8. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 359. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.9. за участие по обособена позиция № I,  ном. №360, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Хирургични, латексови ръкавици, без пудра, анатомични, 

стеризирани с Гама ирадиация, съдържание на протеини под 30µг/г, с прав адхезивен 

маншет без ринг, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, р-ри 5,5 - 9, Дължина 

290 мм, трудно се отварят по стерилен начин. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.9. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 360. 



 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.10. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 361, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Стерилни, хирургични, анатомични ръкавици от синтетичен 

неопрен, кремави, без латекс и без пудра, с прав адхезивен маншет, микротекстурирани, без 

съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, без ускорители , чувствителни, р-ри 5,5 - 

9, Дължина 305 мм, труднo се отваря по стерилен начин. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.10. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 361. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.11. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 362, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Хирургични,фини, св.кафяви, латексови ръкавици, без 

пудра, анатомични, стеризирани с Гама ирадиация, съдържание на протеини под 3µг/г, с 

прав адхезивен маншет без ринг, без съдържание на пирогени в съотв. с ISO 10993-11, р-ри 

5,5 - 9, Дължина 285 мм, - труднo се отварят по стерилен начин. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.11. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 362. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.12. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 364, е установено 

несъответствие  

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: САМОЗАЛЕПВАЩА СЕ СТЕРИЛНА ПРЕВРЪЗКА ОТ НЕТЪКАН 

ТЕКСТИЛ С АБСОРБЦИОНННА ПОДЛОЖКА, трудно се отделя лепенката и отнема време. 
Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.12. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 



 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 364. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.13. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 381, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ХИПОАЛЕРГИЧНА  ЛЕНТА ЗА ФИКСИРАНЕ, ВЪРХУ НОСЕЩА 

ХАРТИЯ, не залепват добре върху кожата. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.13. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 381. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.14. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 382, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Превръзки за интравенозен катетър 

водонепропускливи, не прилепват дълре върху абоката ,дразни кожата. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.14. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 382. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV. 31.15. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 385, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Превръзки за интравенозен катетър - нетъкан 

комбинация полиестер и транспаретна част, не се залепват добре върху абоката, тъканта на 

изработка е слаба. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.15. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 385. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.16. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 388, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: Адхезивна лента за обща употреба хипоалергична копринена, 

запарва кожата, предизвиква алергия. Това е видно от представеното становище на мед. лице 

- член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.16. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 388. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.17. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 396, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: МАРЛЕН БИНТ, се разнищва, къса се, изработен е от дразнеща 

материя. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.17. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 396. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.18. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 399, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ МАРЛЕНИ КОМПРЕСИ  х 100 броя в 

опаковка, са изработени от влакнеста материя, непопиващи след стерилизация, променят 

качестното си и цвета, драскат кожата. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.18. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 



 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 399.. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.19. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 402, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: НЕСТЕРИЛНИ КОМПРЕСИ ОТ ХИДРОСКОПИЧНА 

МАРЛЯ 45/45 СМ., БЕЗ РЕНГЕНОВОПОЗИТИВНА НИШКА, 6 ДИПЛИ, абсорбацията не 

отговаря на техн.изисквания, не попиват добре. Това е видно от представеното становище на 

мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.19. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 402. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.20. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 408, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: МАРЛЯ  НА МЕТЪР Х 200 М В ТОП-17/13 Н, 

изработено от некачествена материя. След вода оставят власинки и конци по повърхностите. 

Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.20. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и  т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията)   от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 408. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV. 31.21. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 414, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ 

ТРИСЛОЙНИ С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ,  ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 

ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО, са с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.21. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 



 

документацията) и т. 14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата,  Комисията 

предлага за отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни 

Богров; ул. “40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 414 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.22. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 418, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: ЧАРШАФИ СТЕРИЛНИ ОТ НЕТЪКАН ТЕКСТИЛ С ЛЕПЯЩА 

ЛЕНТА С ОРИЕНТИРОВЪЧНИ РАЗМЕРИ 45/75 СМ, ОТГОВАРЯЩИ НА EN13795 ИЛИ 

ЕКВИВАЛЕНТНО, е с ниско качество, материята от която е изработен е тънка и 

пропусклива. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.22. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 418. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV. 31.23. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 432, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: ЧУВАЛ ЗА ИНСТРУМЕНТАЛНА МАСА С 

ОРИЕНТИРОВЪЧЕН ВЪНШЕН РАЗМЕР 80/145 СМ И АДСОРБИРАЩА ВЪТРЕШНА ЧАСТ 

С РАЗМЕР 65/75 СМ, е изработено от тънка, пропусклива материя. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.23. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 432. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.24. за участие по обособена позиция № I,  ном. № 459, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Стерилна,  трикомпонентна спринцовка . Вид на 

материала - полипропилен с висока прозрачност за визуализация. Стопиращото уплътнение 

на буталото  да е от синтетична гума - БЕЗ ЛАТЕКС. За плавното плъзгане на буталото - 

ЛУБРИКАНТ - СИЛИКОНОВО МАСЛО. Опаковката на спринцовката да гарантира 

стерилността до момента на отварянето. Начина на отваряне да не позволява нарушаване 



 

на стерилността на спринцовката, е с ниски експлоатационни качества. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.24. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 459. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV31.25. за участие по обособена позиция № I,  ном. №460, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата спецификация на 

Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника изделие по 

техническа спецификация: СТЕРИЛНА, СПРИНЦОВКА ТРИКОМПОНЕНТНА, С ЛУЕР 

ЛОК НАКРАЙНИК, ВИД НА МАТЕРИАЛА - ПОЛИПРОПИЛЕН С ВИСОКА 

ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, СТОПИРАЩОТО УПЛЪТНЕНИЕ НА БУТАЛОТО  

ОТ СИНТЕТИЧНА ГУМА - БЕЗ ЛАТЕКС, ЗА ЛУБРИКАНТ - СИЛИКОНОВО МАСЛО, е с 

ниски експлоатационин качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - 

член на комисията. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.25. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП  и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 460. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.26. за участие по обособена позиция № I,  ном. №462, е установено 

несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: СТЕРИЛНИ, ТРИКОМПОНЕНТНИ, ПЕРФУЗОРНИ 

СПРИНЦОВКИ, е с ниски експлоатационин качества. Това е видно от представеното 

становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.31.26. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № I, ном. 462. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.27. за участие по обособена позиция № II,  ном. №21, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 



 

изделие по техническа спецификация: ТРЪБА ИНТУБАЦИОННА С МАНШЕТ ОТ №4,5 ДО 

№9,  е с ниски експлоатационин качества. Това е видно от представеното становище на мед. 

лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.31.27. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № II, ном. 21. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.28. за участие по обособена позиция № II,  ном. № 103, е установено 

несъответствие на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Универсална гравитационна интравенозна система с 

пластмасово двуканален шип, за твърди и деформируеми контейнери;…… е с ниски 

експлоатационин качества. Това е видно от представеното становище на мед. лице - член на 

комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.31.28. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. 

“40-та“№1,  за участие по обособена позиция № II, ном. 103. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.31.29. за участие по обособена позиция № I,  ном.№№ 415, участникът не е 

представил мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за 

откриване на процедурата. 

С оглед на изложеното в т. IV.31.29. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 

14.10., б. „д“ от Решението за откриване на процедурата, Комисията предлага за отстраняване 

от процедурата участника: “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14, за участие 

по обособена позиция № I, ном. №№415. 

Мотиви: за участие по обособена позиция № I, ном. №№415, участникът не е представил 

мостра, каквото е изискването на Възложителя по т. 14.10. б. “д“ от решението за откриване 

на процедурата. 

IV.32. Техническите предложения на участника “ИНТЕРАГРО - 90“ ЕООД, са 

изготвени както следва: 

IV.32.1. за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 8; 9; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 29; 

32; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 42; 54; 59; 61; 69; 75; 88; 90; 95; 97; 101; 103; 105; 106; 120; 121; 123; 

124; 125; 206; 224; 227; 228; 318; 319; 329; 476; 477; 478; 479; 480; 481. 

IV.32.2. за участие по обособена позиция № I, ном. №25, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: Феморални артериални полиуретанови канюли с 



 

възможност за окомплектоване с перкутанен сет по Селдингер. Оребрени, с 

подвижен шевен ринг, тапа-отдушник, интегрирана силиконова запушалка, 

маркировки за нивото на дълбочина, фосфолипидно покритие. Размери - диметър: 

19, 21, 23 F, дължина: 15 см.; 3/8" конектор, странични отвори, производство на 

Medtronic Inc USA е несъвместимо с наличната в болницата система ЕСМО, 

производство на Sorin Group, Италия и оборудвана с консумативи на Sorin. Системата 

е несъвместима с консумативи, произзведени от други производители. Това е видно от 

представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.32.2. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНТЕРАГРО - 90“ ЕООД гр. София – 1618, жк. 

“Манастирски ливади-запад“, ул. “Бяло поле“ № 3, бизнес сграда “Комфорт“, ет. 1, офис 1, за 

участие по обособена позиция № I, ном. 25. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

IV.32.3. за участие по обособена позиция № I, ном. №244, е установено несъответствие 

на техническото предложение на участника с изискванията на техническата 

спецификация на Възложителя от документацията за участие. Оферираното от участника 

изделие по техническа спецификация: СТЕРИЛЕН ВОСЪК за механична хемостаза, 2.5 гр. 

оп., лесно отваряема опаковка, позволяваща сгъване на две, трудно се сгъва на две. Това е 

видно от представеното становище на мед. лице - член на комисията.  

С оглед на изложеното в т. IV.32.3. и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и т. 9.1. 

(за съответствие на оферираните медицински изделия с техническата спецификация от 

документацията) от Решението за откриване на процедурата,  Комисията предлага за 

отстраняване от процедурата участника: “ИНТЕРАГРО - 90“ ЕООД,  гр. София – 1618, жк. 

“Манастирски ливади-запад“, ул. “Бяло поле“ № 3, бизнес сграда “Комфорт“, ет. 1, офис 1, за 

участие по обособена позиция № II, ном. 244. 

Мотиви:  
Участникът е оферирал медицинско изделие, което не отговаря на минималните 

задължителни технически изисквания, посочени в техническата спецификация от 

документацията за участие в процедурата. 

V. На 10.03.2017 г.  в 10,00  ч. при отварянето на плика “Предлагани ценови параметри”,  

присъстват  упълномощени представители на следните участници в процедурата: 

             V.1. “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар Борис III“ № 201 А – 

Розалия Борисова; 

             V.2. “ДИАМЕД“ ЕООД, гр. София - 1113; Населено място гр. София; Район Изгрев; 

Жолио Кюри  48 – г-жа Гюлфие Имамова; 

  V.3. “БУЛМЕД 2000“ ЕООД, гр. София -1680, кв. “Бели брези“, ул. “Хайдушка гора“ 

№59-61 - г-жа Милена Михайлова; 

  V.4. “БМС ЕВРОПА“ЕООД , гр. София - 1463; р-н “Триадица“; бул. “Витоша№ 146; вх. 

Б; ет. 2 – управителят Мария Димитрова; 

 V.5 .   “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" 

№5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12 – г-н Даниел Христов; 



 

           VI. Член на комисията отвори пликовете с предлаганите ценови параметри на 

допуснатите участници за допуснатите номенклатури от съответните обособени позиции и 

оповести  предложените от участниците цени, както следва: 

           VI.1.  За участника “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар Борис III“ 

№ 201 А, за участие по обособена позиция № I, ном.№№ 263; 264; 271; 305; 340; 347; 349; 354; 

355; 371; 381; 383; 384; 386; 387; 388; 389; 409; 410; 411; 416; 421; 426; 428; 429; 432; 433; 441; 

444; 445; 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 454 и 458; 

           VI.2. За участника “НОВИМЕД КАРДИО“ЕООД, София-1404, Кв. Манастирски 

ливади-Б; Сградата Евроцентър, ет. 2, за участие по обособена позиция №I, ном.№№ 145; 147; 

148; 149; 150; 152; 172; 174; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 188; 189; 194 и 203, 

           VI.3. За участника “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео Милев“; ул. 

Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 

248, 345; 346; 347; 371; 413;; 416; 421; 437; 438; 441; 444 и обособена позиция №II ном.№№ 63; 

76.   

VI.4. За участника “БМС ЕВРОПА“ЕООД, гр. София - 1463; р-н “Триадица“; бул. 

“Витоша№ 146; вх. Б; ет. 2, за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 62; 63; 64; 65; 66; 67; 

70; 73; 77; 78; 79; 80; 89; 91; 92; 93; 94; 96; 98; 99 и 100;  

           VI.5. За участника “СОФИНФОРМ ПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ“ЕООД, гр. София-1407, 

бул. “Черни връх“ №38, за участие по обособена позиция №I, ном. № 454; 

           VI.6. За участника “ДЕВИМЕД“ООД,  София – 1612, бул.„Цар Борис III”  №23, ет. 3, ап. 

офис 1, за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 157; 173; 222; 

           VI.7. За участника “КАРДИО МЕДИКАЛ“ООД, София – 1612, бул.„Цар Борис III” 

 №23, ет. 3, ап. офис 1, за участие по обособена позиция №I, ном.№№ 145; 147; 148; 149; 150; 

152; 172; 174; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 188; 189; 194 и 203; 

           VI.8. За участника “БИЛМЕД“ ООД,  гр. Варна – 9000, район “Приморски“, ул. “Полк. 

Свещаров“№  10, ет. 3, ап. 4, за участие по обособена позиция №I, ном.№№ 215 и 217; 

 VI.9. За участника “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “ Академик Иван 

Гешов“№ 2Е,  за участие по обособена позиция №I, ном.№№ 238; 347, 349; 354; 355; 409; 410; 

428; 429; 431, обособена позиция № II, ном. № 72; 

VI.10. За участника “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; бл. 86, ет. 4, 

за участие по обособена позиция №I, ном.№№ 246; 332; 371; 444; 454; 458; 

VI.11. За участника ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста Лулчев"  16; 

бл. 244, ап. 47, за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 263; 265; 271, 272; 277; 278; 279; 

280; 281; 284; 295 и обособена позиция № II, ном. №№ 74; 

           VI.12. За участника “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, гр. София 1510, ул. “Васил Кънчев“ № 26, 

вх. Г, офис №8, обособена позиция № I, ном. №№ 469 и обособена позиция № II, ном. №№ 49; 

55; 67; 69; 70; 72; 124; 

           VI.13. За участника “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски ливади“, 

ул. “Пирин“ №  32, за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 349; 352; 409; 410; 416; 421, 

           VI.14. За участника “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н Възраждане; 

ул.“Цар Симеон“№20, за участие по обособена позиция № I,  ном. № 214; 352; 353; 355; 390; 406; 

407; 408; 410; 437; 465; 467 и обособена позиция № II, ном. №№ 20; 76; 77; 78; 

           VI.15. За участника “МЕДИМАГ“ЕООД,  гр. София - 1404; кв. Манастирски ливади - 

изток, ул. “Димитър Сагаев“ № 19, за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 12; 17; 19; 21; 

35; 72; 81; 87; 90; 192; 193; 209.и по обособена позиция № II, ном. №№ 13; 14; 15; 123, 



 

VI.16. За участника “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49, за участие 

по обособена позиция № I, ном. №№ 104; 126; 127; 128; 129; 130; 166; 204; 214; 218; 223; 231; 

232; 250; 254; 255; 256; 257; 258; 259; 260; 263; 264; 271; 272; 277; 279; 280; 281, 321; 326; 327; 

329; 330; 331; 350; 351; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 390;; 406; 447; 448; 449; 450; 451; 

452; 459; 460; 461; 462; 464; 465; 466; 467; 471; 472; 473; 474 и по обособена позиция № II, ном. 

№№ 8; 9; 10; 20; 21; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 39; 49; 50; 51; 52; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 61; 62; 

63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 74; 76; 78; 80; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 

100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 110; 111; 112; 118; 119; 121; 122; 

VI.17. За участника “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н Изгрев; 

ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, за участие по обособена 

позиция № I, ном. № I, ном. №№ 214; 239; 243; 244; 245; 248; 249; 252; 338; 339; 341; 342; 343; 

347; 348; 349; 352; 353; 354; 355; 357; 358; 363; 364; 365; 366; 373; 375; 376; 378, 380; 381; 382; 

384; 387; 390; 391; 392; 393; 394; 395; 396; 397; 398; 399; 400; 401; 402; 403; 404; 405; 407; 408; 

410; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 432; 433; 434; 435; 436; 

437; 438; 439; 441; 442; 443; 444; 445; 459; 465; 467; 483 и обособена позиция № II, ном. №№ 58; 

63; 64; 65; 66; 75; 76; 77; 90; 

VI.18. За участника“ЕКОС МЕДИКА“ ЕООД, гр. София – 1618, ул. “Голям Братан“№ 8, 

за участие по обособена позиция № I, ном. № I, ном. №№ 230; 233; 234; 239; 240; 241; 242; 243; 

244; 263; 266; 267; 268; 269; 270; 274; 275; 276; 285; 286; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 296; 

297; 298; 327; 328; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 374; 375; 376; 377; 385; 387; 388;   

VI.19. За участника “ГЮС“ ООД,  София-1618, 

ул. “Казбек“, № 45, за участие по обособена позиция № I, ном. №№ 43; 473 и обособена 

позиция № II, ном. №№ 17; 18; 46; 49; 93; 94; 110; 121; при отварянето  

VI.20. За участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, 

ул. “Бигла“ № 48, за участие по обособена позиция № I, ном. № 188; 214; 252; 330; 331; 352; 353; 

354; 363; 366; 375; 376; 390; 435; 437; 438; 444; 445; 459;  460; 461; 465; 467 и обособена позиция 

№ II, ном. №№ 9; 20; 23; 24; 25; 38; 42; 43; 46; 47; 49; 54; 55; 56; 59; 63; 64; 65; 66; 67; 69; 71; 73; 

76; 77; 78; 86; 98; 110; 111; 116; 

 VI.21. За участника “МЕДИЛОН“ ЕООД, бул. „България“ №98, Бизнес сграда 

Астра, вх. Д, ет. 2, офис 4Д, за участие по обособена позиция № I, ном. № 198; 262, 469 и 

обособена позиция № II, ном. №№ 20; 21; 22; 55; 60; 61; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 109, 

 VI.22. За участника “ДИАМЕД“ ЕООД, гр. София - 1113; Населено място гр. 

София; Район Изгрев; Жолио Кюри  48, за участие по обособена позиция за участие по 

обособена позиция № I, ном. №№ 214; 215; 216; 217; 226; 459; 461; 464; 465; 467 и обособена 

позиция № II, ном. №№ 36; 118; 

VI.23. За участника “ДЖИ МЕД БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, София-1680, кв. “Бели брези“, 

ул. “Искърски пролом“ №12, ап.9, за участие по обособена позиция № II, ном. №№ 35; 

VI.24. За участника “НОВАМЕД ХЕЛДКЕЪР“ ЕООД, гр. Плевен-5800; ул.“Свети 

Кирил и Методии“ № 21, за участие по обособена позиция №I, ном. №№ 263; 264; 265; 271; 278; 

281; 282; 283, 

VI.25. За участника ЕТ “ЯНКА ЯНКОВА ГЕОРГИЕВА“, София – 1431, бул. "Иван 

Гешов" №15, сграда “Маимекс“, партер, за участие по обособена позиция № I I, ном. №№ 1; 2; 3; 

4; 5; 34; 

VI.26. За участника “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, партер, 

ап. 2, по обособена позиция № I, ном. №№ 153; 154; 155; 156; 166; 187; 190; 201; 251; 254; 352; 

383; 384; 464; 468; 470 и обособена позиция № II, ном. №№ 9; 21; 41; 46; 48; 49; 58; 65; 66; 75; 79; 

89; 93; 94; 96; 98; 99; 100; 103; 104; 105; 106; 108; 109; 110; 112; 113; 119; 120; 



 

VI.27. За участника “МЕДИКАРД“ ООД, София - 1618; ул. “Иван Сусанин“  №44, за 

участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 1; 2, 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 19; 20; 25; 26; 30; 31; 32; 

33; 34; 37; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 52; 53; 55; 56; 57; 58; 107; 108; 109; 112; 118; 119; 205; 213; 250; 

261, 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 325; 455; 470; 471; 472; 473 и обособена 

позиция № II, ном. №№ 20; 36; 44; 45; 54; 65; 66; 73; 75; 76; 81; 110; 113; 

 VI.28. За участника “БУЛМЕД 2000“ ЕООД, гр. София -1680, кв. “Бели брези“, ул. 

“Хайдушка гора“ №59-61, за участие по обособена позиция № I,  ном. №№ 64; 69; 79; 83; 90; 95; 

97; 219; 262; 350, 351 и обособена позиция № II, ном. №№ 33;  

VI.29. За участника “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 14, за 

 участие по обособена позиция обособена позиция № I, ном. №№ 349; 352; 354; 355; 371; 376; 

383; 409; 413; 421; 427;  

 При отварянето на ценовите предложения се установи, че по обособена позиция № I, 

ном. №№349, 352,, 354, 355, ,371 и 376 участникът е представил общо ценово предложение, 

което е в нарушение на изискването на възложителя по т. 14.12.2. от решенето за откриване на 

процедурата, което е основание за чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, поради което комисията 

предлага за отстраняване участникът  “ПРОХЕЛТ“ ЕООД, гр. София – 1164, ул. Миджур № 

14, за участие по обособена позиция обособена позиция № I, ном. №№349, 352,, 354, 355, ,371 и 

376. 

Мотиви: подаване на ценово предложение не в указания о т Възложителя ред, в нарушение на 

на изискването на възложителя по т. 14.12.2. от решенето за откриване на процедурата, което е 

основание за неговото отстраняване по чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

VI.30. За участника “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. “40-

та“№1, по обособена позиция №I, ном. №№347, 352; 353, 354; 355; 357, 358,   

363, 384,  390, 406, 407, 409; 410, 413, 416, 421, 435, 437, 464, 465, 467 и  обособена позиция №II, 

ном. №№  76, 77, 78, 82; 

VI.31. За участника “ИНТЕРАГРО - 90“ ЕООД, гр. София – 1618, жк. “Манастирски 

ливади-запад“, ул. “Бяло поле“ № 3, бизнес сграда “Комфорт“, ет. 1, офис 1, за участие по 

обособена позиция № I, ном. №№ 8; 9; 12; 13; 14; 16; 18; 19; 29; 32; 33; 34; 36; 38; 39; 40; 42; 54; 

59; 61; 69; 75; 88; 90; 95; 97; 101; 103; 105; 106; 120; 121; 123; 124; 125; 206; 224; 227; 228; 318; 

319; 329; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 

 VII. В изпълнение на изискванията на чл.61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на 

Комисията подписаха ценовите предложения на допуснатите участници. Предложено бе по 

един от присъстващите упълномощени представители на другите участници в процедурата, 

да подпише ценовите предложения на съответния участник. 

 VIII. След като комисията подписа ценовите предложения на допуснатите участници, 

председателя на комисията оповести, че публичната част от работата на комисията приключи. 

 IX. Комисията констатира, че предложенията в офертите  на някои участници, за някои 

номенклатури от съответните обособени позиции, свързани с цената, които подлежат на оценяване, са с 

повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници На 

основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска подробни писмени обосновки за начина на образуване на 

предложените от участниците цени, а именно: 

           X.1. С писмо с изх. №01-00- 1111-22/21.03.2017г. до “БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н 

„Витоша“, бул. “Цар Борис III“ № 201 А, за оферираното медицинско изделие по обособена 

позиция №I, ном. №383. 

         XIV.2. С писмо с изх. №01-00-1111-17/21.03.2017г. до “ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. 

София - 1113; кв. “Гео Милев“; ул. Шипченски проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, за оферираните 



 

медицински изделия по обособена позиция I, ном. №№ 343,413,416,421,438,441,444, и обособена 

позиция II, ном. №№ 63, 76. 

XIV.3. С писмо с изх. №01-00-1111-19/21.03.2017г. до “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 

1330, бул. “ Академик Иван Гешов“№ 2Е,  за оферираните медицински изделия по обособена 

позиция №I, ном. №№349,354,355 и 428. 

XIV.4. С писмо с изх. №01-00-1111-25/21.03.2017г. до “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 

1797, жк. "Младост"; бл. 86,  ет. 4, за оферираното медицинско изделие по обособена позиция 

№I, ном. 371. 

XIV.5. С писмо с изх. №01-00-1111-14/21.03.2017г. до ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, 

гр.София, ул."Коста Лулчев"  16; бл. 244, ап. 47, за оферираното медицинско изделие по 

обособена позиция №I, ном. 263; 

XIV.6. С писмо с изх. №01-00-1111-6/21.03.2017г. до “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, гр. София 

1510, ул. “Васил Кънчев“ № 26, вх. Г, офис №8, за оферираните медицински изделия по 

обособена позиция №I, ном. №№ 49 и 69; 

XIV.7. С писмо с изх. №01-00-1111-20/21.03.2017г. до “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 

1618; кв. “Манастирски ливади“, ул. “Пирин“ №  32, за оферираните медицински изделия по 

обособена позиция №I, ном. №№349, 416 и 421. 

XIV.8. С писмо с изх. №01-00-1111-11/21.03.2017г. до “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, 

гр. София - 1309; р-н Възраждане; ул.“Цар Симеон“№20, за оферираните медицински изделия по 

обособена позиция №I, ном. №№214, 390, 465, 467 и обособена позиция №II, ном. №№20,76 и 

78. 

XIV.9. С писмо с изх. №01-00-1111-7/21.03.2017г. до “МЕДИМАГ“ЕООД,  гр. София - 

1404; кв. Манастирски ливади - изток, ул. “Димитър Сагаев“ № 19, за оферираното медицинско 

изделие по обособена позиция №I, ном. 19; 

XIV.10. С писмо с изх. №01-00-1111-12/21.03.2017г. до “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 

1618, ул. “Казбек“ № 49, за оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. 

№№263, 350, 357, 358 и обособена позиция №II, ном. №№49, 63, 64, 69. 

XIV.11. С писмо с изх. №01-00-1111-8/21.03.2017г. до “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. 

София - 1756; р-н Изгрев; ул."Лъчезар Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, 

за оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№214, 349, 353, 354, 355, 

365, 366, 375, 376, 384, 387, 413, 416, 433, 441, 445, 459, 465, 469 и обособена позиция № II, 58, 

63, 64, 65, 75 и 76. 

XIV.12. С писмо с изх. №01-00-1111-13/21.03.2017г. до “ЕКОС МЕДИКА“ ЕООД, гр. 

София – 1618, ул. “Голям Братан“№ 8, за оферираното медицинско изделие по обособена 

позиция №I, ном. 263; 

XIV.13. С писмо с изх. №01-00-1111-5/21.03.2017г. до “ГЮС“ ООД,  София-1618, 

ул. “Казбек“, № 45, за оферираното медицинско изделие по обособена позиция №II, ном. 110; 

XIV.14. С писмо с изх. №01-00-1111-10/21.03.2017г. до “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ул. “Бигла“ № 48, за оферираните медицински изделия по 

обособена позиция №I, ном.№№ 214, 375, 376, 445, 461, 465 и обособена позиция № II, ном. №№ 

9, 20, 49, 64, 78 и 98. 

XIV.15. С писмо с изх. №01-00-1111-9/21.03.2017г. до “МЕДИЛОН“ ЕООД, бул. 

„България“ №98, Бизнес сграда Астра,   

вх. Д, ет. 2, офис 4Д, за оферираните медицински изделия по обособена позиция №II, ном.№№ 

20 и 21. 

XIV.16. С писмо с изх. №01-00-1111-23/21.03.2017г. до “ДИАМЕД“ ЕООД, гр. София - 

1113; Населено място гр. София; Район Изгрев; Жолио Кюри  48, за оферираното медицинско 

изделие по обособена позиция №I, ном. 461. 



 

XIV.17. С писмо с изх. №01-00-1111-15/21.03.2017г. до “НОВАМЕД ХЕЛДКЕЪР“ 

ЕООД, гр. Плевен-5800; ул.“Свети Кирил и Методии“ № 21, за оферираните медицински 

изделия по обособена позиция №I, ном.№№ 264, 271 и 281. 

XIV.18. С писмо с изх. №01-00-1111-24/21.03.2017г. до “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. 

“Виктор Григорович“ №3, партер, ап. 2, за оферираните медицински изделия по обособена 

позиция №I, ном.№№ 383, 384,  и обособена позиция №II, ном.№№ 21, 46, 49, 65,66 и 110. 

XIV.19. С писмо с изх. №01-00-1111-16/21.03.2017г. до “МЕДИКАРД“ ООД, София - 

1618; ул. “Иван Сусанин“  №44, за оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, 

ном.№473 и обособена позиция №II, ном.№№20,54,65 и 66. 

XIV.20. С писмо с изх. №01-00-1111-18/21.03.2017г. до “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 

1855; Долни Богров; ул. “40-та“№1, за оферираните медицински изделия по обособена позиция 

№I, ном.№ 347, 354, 355, 384, 390, 416, 421, 435, 437, 464, 467 и  обособена позиция №II, 

ном.№78. 

XV.1.  От ““БИКОМЕД“ООД, София-1618, р-н „Витоша“, бул. “Цар Борис III“ № 201 А, 

е получено  писмо вх. № 01-00-1111-26/21.03.2017г., съдържащо исканата обосновка на цената 

на оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. №383, видно от което  

участникът е официален дистрибутор на ЗМ САЩ на превързочни материали, пре което  в 

резултат на постигнатите обороти са договорили преференциални цени, което се явява 

изключително благоприятно условие. 

XV.2.  От ЮНИМЕДИКА“ ЕООД, гр. София - 1113; кв. “Гео Милев“; ул. Шипченски 

проход № 247; вх. А; ет. 9; ап. 33, е получено  писмо вх. № 01-00-1111-44/23.03.2017г., 

съдържащо исканата обосновка на цената на оферираните медицински изделия по обособена 

позиция I, ном. №№ 343,413,416,421,438,441,444, и обособена позиция II, ном. №№ 63, 76, видно 

от което, участникът е постигнал преференциални цени, икономичност на опаковката и ниски 

транспортни разходи, което е предпоставка за постигнати изключително благоприятни условия.  

XV.3. От “ИНФОМЕД“ ЕООД, гр. София 1330, бул. “ Академик Иван Гешов“№ 2Е,  

е получено  писмо вх. № 01-00-1111-48/23.03.2017г., съдържащо исканата обосновка на цената 

на оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№349,354,355 и 428, 

видно от което участникът е официален дистрибутор на съответните медицински изделия, в 

резултат на което са постигнати оптимални за възложителя цени, което е изключително 

благоприятно условие. 

XV.4. От “ПАРАМЕДИКА“ООД, гр. София 1797, жк. "Младост"; бл. 86,  ет. 4 е получено 

писмо вх. № 01-00-1111-30/22,03,2017г., видно от което, участникът е постигнал благоприятни 

цени за вноса на съответните мед. Изделия, в резултат на дългогодишно партньорствос 

производителя на оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. 371, което е 

предпоставка за изключително благоприятни условия. 

XV.5.  От ЕТ “МЕДИМЕКС-ПЕТРОВА“, гр.София, ул."Коста Лулчев"  16; бл. 244, ап. 47, 

е получено  писмо вх. № 01-00-1111-35/22,03,2017г., видно от което, участникът е постигнал 

благоприятни договорни условияза цената н аохерираното медицинско изделие по обособена 

позиция №I, ном. 263, което е изключително блатоприятно условие. 

XV.6.  От “СЪРДЖИМЕД“ ЕООД, гр. София 1510, ул. “Васил Кънчев“ № 26, вх. Г, офис 

№8, е получено  писмо вх. № 01-00-1111-28/22,03,2017г., видно от което, участникът е заложил 

максимална икономичност и минимална надценка на оферираните медицински изделия по 

обособена позиция №I, ном. №№ 49 и 69, коет се явява изключително блатоприятно условие. 

XV.7.  От “БУЛМАР МЛ“ ООД, гр.  София 1618; кв. “Манастирски ливади“, ул. “Пирин“ 

№  32, е получено  писмо вх. № 01-00-1111-29/22,03,2017г., видно от което, участникът 

реализира добро планиран на доставките си използва собствен транспорт и има собствена база, 



 

за които не дължи наем. Това именно се явява по – благоприятно условие при вноса на 

оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№349, 416 и 421. 

XV.8. От “ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ“ЕООД, гр. София - 1309; р-н Възраждане; ул.“Цар 

Симеон“№20, е получено писмо вх. № 01-00-1111-27/22,03,2017г., видно от което участникът е 

дистрибутор на медицински изделия с опит назд 20години, освен тва има широк крйг от 

потребители-лечебни заведения, в резултат на което е договорил сонкурентни цени, за 

оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№214, 390, 465, 467 и 

обособена позиция №II, ном. №№20,76 и 78. 

XV.9. От “МЕДИМАГ“ЕООД,  гр. София - 1404; кв. Манастирски ливади - изток, ул. 

“Димитър Сагаев“ № 19, е получено  писмо вх. № 01-00-1111-49/24.03.2017г., съдържащо 

исканата обосновка на цената на оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, 

ном. 19, видно от което участникът е създал оптимални условия за за улесняване на своите 

клиенти, а също така производителят предоставя преференциялни цени, коте оп своята същност 

се явява изключително благоприятно условие. 

XV.10.  От “СОЛОМЕД“ЕООД, гр. София 1618, ул. “Казбек“ № 49, е получено писмо 

вх. № 01-00-1111-43/23,03,2017г., видно от което участникът е постигнал изключително 

благоприятни условия в резултат на дългогодишно пратньорство с производителите на мед. 

изделия по оферираните: обособена позиция №I, ном. №№263, 350, 357, 358 и обособена 

позиция №II, ном. №№49, 63, 64, 69. 

XV.11. От “СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“АД, гр. София - 1756; р-н Изгрев; ул."Лъчезар 

Станчев" №5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А"; ет. 12, е получено писмо вх. № 01-00-1111-

31/22,03,2017г., видно от което участникът е постигнал изключително добри търговски условия 

за доставка на оферираните медицински изделия по обособена позиция №I, ном. №№214, 349, 

353, 354, 355, 365, 366, 375, 376, 384, 387, 413, 416, 433, 441, 445, 459, 465, 469 и обособена 

позиция № II, 58, 63, 64, 65, 75 и 76, което по същество представлява изключително 

благоприятно условеи. 

XV.12. От “ЕКОС МЕДИКА“ ЕООД, гр. София – 1618, ул. “Голям Братан“№ 8, е 

получено писмо вх. № 01-00-1111-46/24,03,2017г., видно от което участникът ползва  

преференциални цени от производителя, което се явява изключително благоприятно условие 

поотношение на оферираното медицинско изделие по обособена позиция №I, ном. 263,  

XV.13. От “ГЮС“ООД,  София-1618,ул. “Казбек“, № 45, е получено писмо вх. № 01-00-

1111-40/23,03,2017г., видно от което участникът е изключителен представител на оферираното 

медицинско изделие по обособена позиция №II, ном. 110, за територията на Р.България, което 

представлява изключително благоприятно условие. 

XV.14. От “МЕДИЛОН“ ЕООД, бул. „България“ №98, Бизнес сграда Астра,   

вх. Д, ет. 2, офис 4Д, е получено писмо вх. № 01-00-1111-47/24,03,2017г., видно от което 

участникът е посочил като изключително благоприятно обстоятелство увеличеният брой 

лечебни заведения – контрагенти на доставчика, което е важно обстоятелство за производителя 

на оферираните медицински изделия по обособена позиция №II, ном.№№ 20 и 21. 

XV.15. От “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. София, ул. “Бигла“ 

№ 48, е получено  писмо вх. № 01-00-1111-50/24.03.2017г., съдържащо исканата обосновка на 

цените на оферираните медицински изделия по обособена позиция за оферираните медицински 

изделия по обособена позиция №I, ном.№№ 214, 375, 376, 445, 461, 465 и обособена позиция № 

II, ном. №№ 9, 20, 49, 64, 78 и 98, видно от което, цените на оферираните мед. изделия са 

оптимални, предвид изключително голямата конкуренция на пазара на консумативи. Освен това 

политика научастника е д аформира цените на медицинските изделия така, че да може да 

увеличи оборота от продажбите. Това води до постигане на изключително благоприятни 

условия, по см. на ЗОП. 



 

XV.16. От “ДИАМЕД“ ЕООД, гр. София - 1113; Населено място гр. София; Район Изгрев; 

Жолио Кюри  48, е получено писмо вх. № 01-00-1111-39/22,03,2017г., видно от което участникът 

има разпределителен за тнериторията на Р. България склад, което намалява 

транспортнитеразходи за негоь което е изключително благоприятно условие при оферирането на 

медицинското изделие по обособена позиция №I, ном. 461. 

XV.17. От “НОВАМЕД ХЕЛДКЕЪР“ ЕООД, гр. Плевен-5800; ул.“Свети Кирил и 

Методии“ № 21, е получено писмо вх. № 01-00-1111-33/22,03,2017г., видно от което участникът 

оферир амед. Изделия, които са произведени от български производител, който има за цел да се 

наложи на българския пазар. Възможност за това е пердлагането на мед. изделия на възможно 

най-достъпни цени. Същото ес явява изключителноблагоприятно условие за оферираните 

медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№№ 264, 271 и 281. 

XV.18. От “РСР“ ЕООД, София -1606, ул. “Виктор Григорович“ №3, партер, ап. 2, е 

получено писмо вх. № 01-00-1111-32/22,03,2017г., видно от което участникът оферира мед. 

изделия от производител, с който имат дълбгогоидшно партньорство. Същото е  предпоставка за 

постигане на преференциялни цени, което се явява изключително благоприятно условие при 

оферирнето на медицински изделия по обособена позиция №I, ном.№№ 383, 384, и обособена 

позиция №II, ном.№№ 21, 46, 49, 65,66 и 110. 

XV.19. От “МЕДИКАРД“ ООД, София - 1618; ул. “Иван Сусанин“  №44, е получено 

писмо вх. № 01-00-1111-45/23,03,2017г., видно от което участинкът търгува пряко с медицински 

изделия, което изключва евентуална надценка на оферирените мед. изделия по обособена 

позиция №I, ном.№473 и обособена позиция №II, ном.№№20,54,65 и 66 от посредник. Това 

именно се явява изключително благоприятно условие. 

XV.20. От “АГАРТА ЦМ“ ЕООД, София – 1855; Долни Богров; ул. “40-та“№1, е получено 

писмо вх. № 01-00-1111-34/23,03,2017г., видно от което участинкът разполага със складови бази, 

транспорт и добре организиран екип, за извършване на доставки на медицински изделия, 

включително итези по по обособена позиция №I, ном.№ 347, 354, 355, 384, 390, 416, 421, 435, 

437, 464, 467 и  обособена позиция №II, ном.№78, вследствие на коуето се достига до по-ниски 

цени на оферираните изделия, което се явява изключително благоприятно условие. 

XVI. На 22.03.2017г., на интернет страницата на Възложителя и по 

електронната поща на заинтересованите участници, че ще се проведе публичен 

жребии на 24.03.2017г., в зала 1 на партерен етаж на лечебното заведение, поради 

получени равни цени, по номенклатурите на съответните обособени позиции, както 

следва:  

XVI.1. "БУЛМЕД - 2000" ЕООД и "ИНТЕРАГРО 90" ЕООД по обособена позиция №I, 

ном.  69 

XVI.2. "СЪРДЖИМЕД" ЕООД и "СОЛОМЕД" ЕООД по обособена позиция № II, ном.  

55 

XVI.3."СОЛОМЕД" ЕООД и "РСР" ЕООД по обособена позиция №I, ном.  166 

XVII. На 24.03.2017г. на публичния жребии: 

 XVII.1. по обособена позиция № I, ном.  69, се  

явиха следните представители на участниците:  

1. Маргарита Липоева – упълномощен представител на "БУЛМЕД - 2000" ЕООД и  

2. Николай Лазаров - упълномощен представител на "ИНТЕРАГРО 90" ЕООД. 

След проведения жребии, класиран на първо място по обособена позиция № I, ном.  

69 е "ИНТЕРАГРО 90" ЕООД. 

XVII.2. по обособена позиция № № I, ном.  166 се явиха следните представители на 

участниците: 



 

1. Любомира Йорданова - упълномощен представител на “СОЛОМЕД“ЕООД; 

2. Борислав Богданов - упълномощен представител на "РСР" ЕООД 

3. След проведения жребии, класиран на първо място по обособена позиция № I, 

ном.  166 е "РСР" ЕООД 

XVII.3. по обособена позиция по обособена позиция № II, ном.  55 

1. Мина Петрова – управител на "СЪРДЖИМЕД" ЕООД 

2. Любомира Йорданова - упълномощен представител на “СОЛОМЕД“ЕООД; 

3. След проведения жребии, класиран на първо място по обособена позиция № II, 

ном.  55 е "СЪРДЖИМЕД" ЕООД. 
 

 

XVII. В изпълнение на изискванията на чл.58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията извърши  

класиране на участниците, съобразно степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от Възложителя условия. 

 

XVIII. Офертите на допуснатите участници бяха класирани според критерия за 

възлагане– „най-ниска обща цена по номенклатура, в лева, без ДДС». 

Оценките на офертите и класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до 

разглеждане и оценяване са посочени в Приложение №2 – Оценка и класиране на 

участниците с допуснати оферти за номенклатури от обособени позиции към доклада. 

 

XIX. Въз основа на изложеното в т. XVIII. от настоящия доклад, Комисията предлага 

на Възложителя да издаде решение за обявяване на класирането на участниците, съгласно 

Приложение №2 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за 

номенклатури от обособени позиции към този доклад, като определи за изпълнител на 

поръчката  и сключи договор с класирания на първо място участник за съответната 

номенклатура от обособена позиция. 

 

XX. Комисията установи, че за някои от номенклатурите от обособените позиции 

/описани в Приложение №3 към доклада/, не е подадена нито една оферта, в резултат на което 

Комисията предлага на Възложителя да вземе решение за прекратяване на процедурата по тези 

номенклатури от съответните обособени позиции, на основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП. 
 
На 28.03.2017 г., Комисията приключи своята работа и на основание чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, предостави 
настоящия доклад за утвърждаване от страна на Възложителя, заедно с цялата документация по откритата 
процедура. 
 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Протокол на комисията по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП с констатации, 

относно наличието и редовността на представените документи  за подбор;        

Приложение №2 – Оценка и класиране на участниците с допуснати оферти за 

номенклатури от обособени позиции. 

Приложение №3– Номенклатури от обособени позиции по които процедурата се прекратява, 

на основание чл. 110, ал.1, т.1, пр. 1 от ЗОП (не е подадена нито една оферта); 

Приложение №4 – Протоколи от проведения на 24.03.2017г. публичен жребии.  

 



 

………………… г. 
гр. София 
             
Този доклад се състави и подписа от членовете на Комисията, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Димитър Петков – зам. директор по лечебната дейност 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. проф. д-р Тодор Захариев – началник Клиника по съдова хирургия 

…………………………………………………………………………………………; 

 

2. проф. д-р Георги Царянски – началник “КАИЛ“ 

……………………………………………………………………………………………; 

 

3. доц. д-р Боян Баев – лекар в “Отделение за оперативно лечение на придобити 

сърдечни заболявания“ при “Клиника по кардиохирургия“ 

……………………………………………………………………………………………; 

4. Ирен Димитрова – главна медицинска сестра 

……………………………………………………………………………………………; 

5. Даниела Сотирова – Проданова – мед. сестра в “Отделение за оперативно лечение 

на придобити сърдечни заболявания“ при “Клиника по кардиохирургия“ 

……………………………………………………………………………………………; 

6. Бойка Балканска – ст. мед. сестра в “Клиника по съдова хирургия“ 

……………………………………………………………………………………………; 

7. Иванка Ангелова – ст. мед. сестра в “Отделение по интензивно лечение на 

сърдечно оперирани болни“ при “КАИЛ“ 

……………………………………………………………………………………………; 

8. Емилия Антонова – мед. сестра в “Отделение по анестезиология“ при “КАИЛ“ 

……………………………………………………………………………………………; 

9. Тодор Нейков – фелдшер - перфузионист в операционен блок за ЕКК и ЕКМО 

……………………………………………………………………………………………; 

10. мед.сестра Стефка Танева – зав. сектор “Стерилизационна и пералня“ 

……………………………………………………………………………………………; 

11. Юлия Добрева – началник отдел ППД 

……………………………………………………………………………………………; 

12. Тодор Нинов –експерт в отдел “ППД“ 

…………………………………………………………………………………………“ 
13. Весела Симидчиева – експерт ППД 

……………………………………………………………………………………………; 

14. пом. фарм. Виктория Дикова - Йорданова – пом. Фармацевт 

……………………………………………………………………………………………; 

15. Калина Добрева – счетоводител в отдел “Финансово-счетоводен“ 

……………………………………………………………………………………………; 

16. Василка Цветанова – домакин в Стопански склад 

……………………………………………………………………………………………; 

Подписи не се четат.   


